
Byl vytvořen kinetický model chování iontů a elektronů uvnitř aparatury určené k měření 

rekombinačního koeficientu H3O+. Tento kinetický model ukázal, jaké budou ideální počáteční 

podmínky v aparatuře, aby bylo možné studovat rekombinaci H3O+ ve stacionárním dohasínajícím 

plazmatu. Ověřen byl pak také program určený k fitování vývoje koncentrace H3O+, kterým bylo 

vyzkoušeno, zda bude schopný fitovat rekombinační koeficient dostatečně přesně. Tento program byl 

vyzkoušen také na datech, která byla uměle zašuměná. Dále byla provedena kalibrační měření zdroje 

vody, již pomocí cavity ring-down spektroskopie. Tato měřená ověřovala, jestli jsme schopni dostat 

do aparatury požadované množství vody. Měření byla provedena při třech různých tlacích, při 

každém z nich jsme byli schopni ze zdroje do aparatury dostávat dostatek vody, aby měření mohlo 

podle kinetického modelu dobře proběhnout. 


