
Pozitronová emisní tomografie (PET) je zobrazovací metoda umožňující zachytit distribuci podané
radiofarmaka v těle pacienta. Tato práce podává přehled o základních principech PET zobrazování a
používá teorii hladkých náhodných polí k detekci oblastí se zvýšenou koncetrací radiofarmaka. Tento
postup je testován na souboru simulovaných snímků pacientů s různou hmotností.
Hlavním cílem této práce je popis kvality simulovaných PET obrazů v závislosti na množství podaného
radiofarmaka a tělesných parametrech pacienta. Zjištěné závislosti jsou použity k nalezení křivek
konstantní kvality, které určují, kolik radiofarmaka je nutné podat různým pacientům, aby kvalita
výsledného snímku dosáhla dané úrovně. Tvar těchto křivek je následně porovnám s tvarem křivky
zadané předpisem, který se v součastnosti používá k určení množství daného radiofarmaka v lékařské
praxi.


