
ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá vypracováním citlivého stanovení kationaktivních 

tenzidů ve vodách pomocí průtokové injekční analýzy se spektrofluorimetrickou detekcí. 

Principem stanovení je interakce kationaktivních tenzidů se sodnou solí 4,5,6,7-tetrachloro-

2',4',5',7'-tetrajodofluoresceinu (Bengálská červeň) za vzniku ve vodě rozpustného asociátu. 

Sodná sůl tetrachloro-tetrajodofluoresceinu je fluorescenčně aktivní; při stanovení 

kationaktivních tenzidů se detekuje pokles intenzity fluorescence barviva v důsledku vzniku 

flurescenčně neaktivního asociátu. Vývoj stanovení probíhal ve dvou fázích. 

Nejprve byla vypracována dávková metoda stanovení kationaktivních tenzidů. Jako 

standard kationaktivních povrchově aktivních látek byl vybrán cetyltrimethylammonium 

bromid (CTAB) a N-(α-karbethoxypentadecyl)trimethyl ammonium bromid (Septonex). Byla 

nalezena optimální koncentrace barviva (5.10-5 mol/l), bylo určeno vhodné pH (pH = 9) a 

vhodný pufr (25 mM fosfátový pufr) pro stanovení. Lineární dynamický rozsah stanovení 

(Septonex) byl zjištěn v intervalu: mez stanovitelnosti - 7.10-5 mol/l. Mez stanovitelnosti byla 

3,72.10-6 mol/l. 

V další fázi byla navržena a sestavena aparatura pro průtokovou injekční analýzu se 

dvěma kanály. Byly optimalizovány podmínky pro průtokové stanovení (délka reakční cívky 

60 cm, objem dávkovací smyčky 250 µl, průtoková rychlosti 2,6 ml/min pro Bengálskou 

červeň a 3,1 ml/min pro deionizovanou vodu). Zjištěný lineární dynamický rozsah byl mez 

stanovitelnosti-2.10-4 mol/l (Septonex i CTAB). Mez stanovitelnosti v průtokovém uspořádání 

byla 5,41.10-6 mol/l (CTAB) a 9,26.10-6 mol/l (Septonex). 

Navržená metoda byla testována na stanovení kationaktivních tenzidů v pitné vodě 

metodou spikovaných vzorků. 
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