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Abstrakt 

 Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky o akcelerometru jako takovém            

a hlavn�  o jeho vyu�ití v rehabilitaci, v našem p�ípad�  u pacient�  s hemiparézou 

a zárove�  poukázat na jeho výhody a nevýhody p� i vyu�ití v klinické praxi.  

Práce je rozd� lena do dvou � ástí, teoretické a praktické.  



  
 
 
 

V teoretické � ásti jsem se sna�il podrobn� ji zam�� it na objasn� ní d� le�itých 

pojm� , jejich� znalost vede k pochopení dané problematiky, jako je práce 

s akcelerometrem a d� le�itost za�azení této metody do rehabilita� ního plánu pacient�  

KRL obecn� , zvlášt�  pro p�ípady  hemiparézy.  

V praktické � ásti jsem se zam�� il hlavn�  na samotné m�� ení a monitoring 

pacient�  p�i p�edem nau� ené aktivní � innosti, na hodnocení svých vlastních dojm�  p�i 

pou�ívání tohoto p�ístroje  a samoz�ejm�  také na pocity a dojmy pacient� . 
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Abstract 

The aim of this work is to summarize the current knowledge about 

accelerometer  in general than espetially the possibilities of using  this divice                

in rehabilitation of hemiparetic patients. Give a look on pluses and minuses of using this 

technology in clinical practice.  

This thesis is devided into two parts- theoretical and practical. 

In the theoretical part I tried to explain some of the important key 

concepts,which knowledge is necessary for the comprehension of our issues               

and facilitate the use of the accelerometer, its inclusion into the rehabilitation plan of the 

patients in (KRL) and particulary hemiparetic ones.  

In the practical part I focused on the actual monitoring using 

accelerometer,during some learned physical activities of choosed patients, and the 

evaluation of my own impressions of this instrument and the impressions of the 

monitorised patients themselves. 

Keywords: hemiparesis, postural stability, WMS system, physical activity, monitoring. 
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2 ÚVOD 

K inovativním vyšet�ovacím metodám, nebo lépe �e� eno, ke kontrolním 

metodám v moderní rehabilitaci a klinické praxi pat�í  monitoring pohybu a fyzické 

aktivity pomocí akcelerometru. Konkrétn�  v našem p�ípad�  monitoring pomocí 

inerciálních senzor�  (Wrist Motion Sensor, dále jen WMS). Akcelerometrie je metoda 

umo�� ující m�� ení zrychlení pomocí akcelerometr� , které pracují na principu ur� ení 

odchylek zp� sobených pohybem hmotného t� lesa (umíst� ného v akcelerometru) p�i 

zrychlení segmentu. Tyto zm� ny jsou p�evád� ny  a m�� eny pomocí elektrického 

výstupního signálu. 

P�edch� dce dnešních p�ístroj�  (akcelerometr� ) se zrodil ji� p�ed 500 lety v díln�  

Leonarda da Vinci. Jednalo se o mechanický pedometr   ur� ený k po� ítání krok�  a tudí� 

poskytující jisté m�� ení pohybové aktivity. Elektronické pohybové senzory byly 

vyvinuty jako p�ístroje s mo�ností standardizace a lepší kvality m�� ení. Registrují 

akceleraci a deceleraci t� la, a proto mohou poskytnout objektivní a p�ímé m�� ení 

frekvence a intenzity pohybu p�i fyzické aktivit� . (Radvanský, Ne� asová, Matouš 

1997). 

K rozvoji a pr� niku akcelerometrie do rehabilitace p�isp� lo rozší�ení po� íta� ové 

technologie, která výrazn�  zjednodušila zpracování výsledných dat. V roce 2010  

spole� nost PRINCIP ve spolupráci s Klinikou rehabilita� ního léka�ství 1.léka�ské 

fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vytvo� ila a rozvinula 

systém inerciálních senzor�  WMS slou�ící práv�  k m�� ení zm� n pohybové aktivity 

hlavn�  u pacient�  po poškození mozku.  

Ve své práci se chci zam�� it na d� le�itost vyu�ití této metody v sou� asné 

klinické praxi, její klady i zápory, jak pro monitorovaného pacienta, tak pro m�� ícího 

rehabilita� ního pracovníka a zárove�  na technickou i funk� ní stránku ji� zmín� ného 

p�ístroje. Poté, na základ�  zjišt� ných výsledk� , bude mo�né shrnout výhody a nevýhody 

dané techniky.  
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3 CÍL BAKALÁ � SKÉ PRÁCE 

Cílem práce je seznámit se s metodou monitoringu pomocí WMS systému a 

poukázat na mo�nosti a d� le�itost jejího vyu�ití v rehabilita� ním procesu, zvlášt�  u 

pacient�  po poškození mozku.  

Zvá�it její výhody a nevýhody jak z pohledu rehabilita� ního pracovníka, tak  

z pohledu pacienta samotného.  

Rád bych svou prací p�isp� l k budoucímu rozší�ení vyu�ití WMS senzor�  

v rehabilitaci.  
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4 HYPOTÉZY  

Jeliko� je akcelerometrie, konkrétn�  metoda monitoringu pomocí WMS senzor�  

moderní metoda, lze p�edpokládat, �e pacienti nebudou mít �ádné p�edešlé zkušenosti 

s jejím vyu�itím.  

Cviky provád� né p�i m�� ení by m� ly p�edstavovat rehabilita� ní p�ínos pro 

pacienta, a proto rehabilita� n�  vyu�íváme pohyby z denních pot�eb, nap�.: napít se, 

u� esat se, najíst se atd. Zárove�  se budeme sna�it podat tyto cviky zábavným zp� sobem 

tak, aby to bylo pro pacienta motivující. V� tší motivace pacienta by logicky m� la vést 

k lepším rehabilita� ním výsledk� m.  

 Jak jsem ji� zmi� oval, WMS senzory jsou pom� rn�  inovativní technologie, která 

si teprve vyšlapává svou vlastní cestu do tradi� ního rehabilita� ního sv� ta. 

P�edpokládám, �e bude pot�eba nemalého úsilí, aby se za�adila do pevného 

rehabilita� ního programu.  
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5 TEORETICKÁ � ÁST 

5.1 Cévní mozková p� íhoda 

Cévní mozková p�íhoda (CMP, iktus, mozková mrtvice) je posti�ení mozkové 

tkán�  nedostate� ným p�ítokem krve ( a� 80%) nebo je zp� sobená prasknutím cévy 

v mozku a následným krvácením. � adí se do onemocn� ní cévního systému.  

Cévní mozkové p�íhody jsou stále � astou p�í� inou t� �kého zdravotního 

posti�ení, a proto jsou zna� ným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem. 

V � eské republice je ro� n�  posti�eno CMP a� 35 tisíc  osob.  

 

 5.1.1 Incidence a etiologie onemocn� ní 

CMP se �adí na t�etí pozici mezi p�í� inami úmrtí ve vysp� lých zemích. P�í� inou 

CMP m� �e být �ada faktor� . U ischemických ikt�  je nej� ast� jší  p�í� inou zhoršeného 

pr� toku krve arterioskleróza tepen a porucha srde� ního rytmu. K uzav�ení pr� toku cévy 

m� �e dojít bu	  sra�ením krve p�ímo v míst�  cévy, nebo je do posti�eného místa krevní 

sra�enina vmetena z širších cév � i ze srdce (embolus). U hemoragických ikt�  dochází ke 

krvácení a destrukci okolní tkán� . Ke krvácení dochází v míst�  cévy, která je oslabená 

následkem zán� tu, hypertenze nebo degenerativních zm� n (Kr� ová 2005; Tyrlíková 

2005). 
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 5.1.2 Rizikové faktory 

K hlavním ovlivnitelným faktor� m pat�í nadm� rná konzumace alkoholu, 

kou�ení, obezita, nedostatek pohybové aktivity a u�ívání hormonální antikoncepce. 

Mezi nejvíce rizikové faktory se �adí kardiovaskulární onemocn� ní, 

arterioskleróza, hypertenze, diabetes mellitus, dyslipidémie a poruchy srde� ního rytmu 

(Kr� ová 2005). 

 

5.2 Anatomie cévního zásobení mozku 

Cévní �e� išt�  zajiš
 uje p�ísun kyslíku do mozku, na co� je velice citlivý. 

Hlavními zásobovacími tepnami jsou oboustranné aa.carotis internea (odstupující        

ze stejnostranných aa.carotis comunis), levá a carotis comunis odstupuje z oblouku 

aorty, pravá z  truncu brachiocephaliku, a aa. vertebrales ka�dá a carotis interna 

vstupuje do lebky p�es canalis caroticus ve skalní kosti a d� lí se na a. cerebri anterior 

zásobující p�ední � ást mozku a a. cerebri media prost�ední � ást mozku. Celkov�  

je karotickým �e� išt� m zásobeno 85% mozku (Dokládal a Pá�  1995; Nebudová 1998). 

Aa. vertebrales odstupují od stejnostranných aa. subclaviae, p�es foramen 

magnum vstupují do lebky, kde se stá� í ventrálním sm� rem. P�i dolním okraji mostu    

se spojují v jednu a. basilaris. Z ní vycházejí dv�  aa. cerebri posteriori, které zásobují 

moze� ek a mozkový kmen  (Dokládal a Pá�  1995; Nebudová 1998). 

Zadní mozkové tepny jsou propojeny cévními spojkami se st�edními mozkovými 

tepnami, ty komunikují s p�edními mozkovými tepnami. P�ední mozkové tepny spolu 

komunikují p�es další cévní spojku. Celé toto propojení vytvá�í tzv. Willis� v okruh. 

Jedná se tedy o propojení krevního zásobení z karotického �e� išt�  s vertebrobasilárním, 

co� má velký význam p�i tepenných uzáv� rech. Willis� v okruh umo�� uje náhradní 

zásobení � ásti mozku v p�ípad� , �e dojde k uzáv� ru n� které tepny.  
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V lebe� ní dutin�  je krev odvád� na systémem �ilních splav�  do jugulárních �il 

(Dokládal a Pá�  1995; Nebudová 1998; Pfeiffer 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Willis� v okruh (cévní zásobení mozku) 
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 5.2.1 Fyziologie mozkového prokrvení 

Stálý mozkový pr� tok zajiš
 uje p�ísun krve do mozku (CBF – cerebral blood 

flow), který je dán podílem perfuzního tlaku a mozkové rezistence. 

Fyziologická spot�eba kyslíku celého mozku � iní asi 50ml/min. a glukózy        

asi 75mg/min. Z celého minutového objemu srde� ního (4200ml) spot�ebuje mozek      

asi 750 – 800ml krve co� p�edstavuje zhruba 1/5 minutového srde� ního objemu.         

Na 100mg  mozkové tkán�  p�ipadá asi 50 – 60ml krve/min.  

Stálost CBF je zajišt� na autoregula� ními mechanismy – hlavn�  elasticitou 

arteriol a chemicko-metabolickou regulací (S. Káš 1997; V. Janda; J. Kraus). 

 

 5.2.2 Patofyziologie mozkového prokrvení 

Klesne-li lokální perfuzní tlak a� na dolní hranici autoregulace, tj. kolem 60 

torr� , je kompenzován nejprve lokální vazodilatací a t� lo je ješt�  schopno udr�et 

dostate� ný mozkový pr� tok. Dostane-li se perfuzní tlak ješt�  ní�e, sní�í se lokální 

mozkový pr� tok a mozek je nucen zvýšit extrakci kyslíku z protékající krve a� tém��  

k maximu. Tato etapa se nazývá nouzová perfuze. Poklesne-li mozková perfuze          

asi na 50% normálních hodnot nastává skute� ná ischemie. Ischemický polostín 

je prvních dvanáct hodin po vzniku CMP, jedná se o ješt�  reverzibilní fázi. Pozd� ji 

p�echází ischemie v infarkt, který je u� ireverzibilní fáze, p�i které se lokální pr� tok 

m� ní ve stádium nadbyte� né – luxusní perfuze, kdy dochází k nadm� rné nabídce krve 

s minimální spot�ebou kyslíku. Cca po m� síci klesá lokální perfuze v jizvícím se 

infarktu     a p�izp� sobuje se jeho sní�ené metabolické spot�eb� . Výsledkem je jizva � i 

lakuna (S. Káš 1997; V. Janda; J. Kraus). 
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5.3 Klinický obraz a klasifikace CMP 

Neexistuje jednoduchý popis klinického obrazu CMP, jeliko� u ka�dého 

posti�eného hraje hlavní roli která céva je posti�ená, mo�nosti kolaterálního ob� hu i 

rychlost vzniku CMP. Podstatnou roli hraje také v� k pacienta, prod� lané choroby, 

premorbidní stav, a také bezprost�ední p�í� ina.  

CMP d� líme na ischemické cévní mozkové p�íhody (iCMP, ischemický iktus)    

a hemoragické cévní mozkové p�íhody (hCMP, hemoragický iktus), které se samotné 

d� lí na intracerebrální hemoragii (ICH) a subarachnoidální hemoragii (SAH). Výskyt 

ischemického iktu je zhruba 80%, ICH 15% a SAH 5% (Kalita, 2006). 

 

Obr. 2: Wernickeovo-Mannovo dr�ení s typickým spastickým vzorcem 
na pravostranných kon� etinách 
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 5.3.1. Ischemické cévní mozkové p� íhody  

P�í� inou iCMP je nedostate� ný p�ísun kyslíku k mozkovým bu� kám zp� sobený 

zú�ením pr� toku krve tepnami. V� tšinou je to z d� vodu arteriosklerotického procesu, 

mén�  � asto pak zán� tlivými procesy. Ischemické ikty postihují p�evá�n�  vyšší v� kové 

kategorie lidí. 

Ischemický iktus lze d� lit podle typu uzav�ené tepny, hlavní etiologie � i doby 

trvání klinických symptom� .  

I. Dle uzav� ené tepny:  

·  Arteria cerebri anterior 

Typicky se projevuje hemiparézou na protilehlé stran�  t� la s t� �ším posti�ením 

dolní kon� etiny (DK). N� kdy deviací o� í sm� rem k lo�isku a hemihypestezií 

na protilehlé stran�  t� la. Nejvíce znatelná paréza je na akru DK, p�i ch� zi špi� ka nohy 

p�epadává plantárn�  a posti�ený si musí pomáhat cirkumdukcí. Zaznamenáváme také 

psychické poruchy: zmatenost, ztráta zábran, hrubé chování, dezorientace v � ase a míst�  

atd. M� �e  se vyskytovat i akinetický mutismus (pacient nemluví  ani� by m� l posti�ená 

mluvidla). Tato porucha je pom� rn�  vzácná. 

·  Arteria cerebri media 

Vzhledem k tomu, �e tato tepna zásobuje frontální, parietální a temporární lalok, 

je p�i uzáv� ru zcela minimální mo�nost kolaterálního ob� hu. Jedná se o nej� ast� jší 

lokalizaci. Hlavním p�íznakem je centrální hemiplegie, bývá t� �ce posti�ena horní 

kon� etina (HK) obzvláš
  drobné svaly ruky. P�ítomny jsou fatické poruchy, nauzea a 

poruchy v� domí (Pfeiffer, 2007). 
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·  Arteria cerebri posterior 

Touto tepnou je hlavn�  zásobena oblast zrakové k� ry v temporálním laloku, její 

uzáv� r zp� sobuje: poruchy zraku, homonymní kontralaterální hemianopie, porucha 

rozeznávání barev, alexie a n� kdy i zrakové halucinace. Mén�  � asto poruchy pam� ti 

a senzorická afázie.  

·  Atreria basilaris 

Úplný uzáv� r p�edstavuje stav neslu� itelný se �ivotem, dochází k poruše 

pyramidové dráhy, ke spastické kvadruparéze, poruše okohybných sval� , výslovnosti, 

polykání a dechu (Pfeiffer, 2007). 

·  Tepny mozkového kmene 

I malé poškození v oblasti mozkového kmene je � asto smrtelné, jeliko� obsahuje 

�ivotn �  d� le�itá centra. Porucha retikulární ascendentní formace zp� sobuje poruchy 

vigility, dýchání a srde� ní � innosti. P�i menší lézi r� zné okohybné poruchy, dysartrii, 

hemiparézu, dysfagii, závrat�  a poruchy � ití.  

 

II.  Dle hlavní etiologie 

·  Kardioembolické ikty  - ke kterým dochází embolizací p�i srde� ních vadách  

·  Lakunární ikty  – uzav�ené jsou malé tepny 

·  Hemodynamický iktus – zp� soben poklesem st�edního arteriálního tlaku 

p�esahující mo�nosti autoregulace  

·  Trombotické ikty  – onemocn� ní velkých tepen (aterotrombogenní), p�í� ina 

ateroskleróza (Pfeiffer ,2007) 
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III.  Dle doby trvání p� íznak�  

·  Tranzitorní ischemická ataka – je p�echodný, fokální, neurologický deficit 

trvající maximáln�  24 hodin, obvykle jen n� kolik minut (Smr� ka a P�ibá�  2005; 

Pfeiffer 2007) 

·  Reverzibilní neurologický deficit – doba trvání více jak 24 hodin a mén�  ne� 

týden, úplná úprava klinického stavu 

·  Stroke in evolution – tím se ozna� uje progredující neurologický deficit 

projevující se n� kolik hodin a� dn�  (Kr� ová 2005) 

 

·  Complet stroke – je dokon� ený iktus s t� �kou lo�iskovou symptomatologií  ji� 

v akutní fázi (Kr� ová, 2005) 

 
 

 5.3.2 Hemoragické cévní mozkové p� íhody 

Na rozdíl od ischemických cévních mozkových p�íhod jsou hemoragické  cévní 

poruchy zp� sobené krvácením provázeny prudkým nástupem klinických projev� .  

Prvním nápadným p�íznakem je bezv� domí. � asté komplikace jsou subdurální 

a epidurální hematomy zhoršující prognózu onemocn� ní. hCMP, p�edstavují asi 20-25% 

cévních mozkových p�íhod. Ke krvácení m� �e dojít v  intracerebrálním 

nebo v subarachnoidálním prostoru. 
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Intracerebrální krvácení – etiologie hypertenze 

Dochází k n� mu nej� ast� ji v bazálních gangliích, v talamu, v moze� ku 

a v mozkovém kmeni. Je nutné vylou� it krvácení z auneryzmatu � i z cévních 

malformací p�i lokalizaci hematomu v n� kterém z mozkových lalok� . Projevuje 

se náhlou poruchou hybnosti od hemiparéz a� po hemiplegie, neglect syndromem, 

bolestmi hlavy, zmateností i poruchou v� domí (Smr� ka a P�ibá�  2005; Pfeiffer 2007). 

 

Subarachnoidální krvácení 

Je krvácení pod arachnoideu a do likvorových cest z aneuryzmatu mozkové 

tepny. Nej� ast� ji se projevuje mezi 50. a 60. rokem �ivota. P�i atace m� �e být pacient 

lucidní a� v komatu a m� �e být porucha hybnosti, fatická porucha, � i porucha funkce 

hlavových nerv� . Rozhodujícím p�íznakem je meningeální syndrom (Smr� ka a P�ibá�  

2005; Pfeiffer 2007). 

 

5.4 Diagnostické postupy 

 Základním vyšet�ením je výpo� etní tomografie (CT) a magnetická rezonance 

(MRI). Tyto metody jsou schopny rozlišit ischemické ikty od hemoragických. 

 5.4.1 Výpo� etní tomografie  

Informuje nás o rozsahu a lokalizaci infarktu. P�i iCMP pozorujeme zm� ny 

na CT a� po n� kolika hodinách po ataku iktu. Uzáv� r cévy embolem se zobrazí 

projasn� ním v oblasti cévy, poté vzniká zastín� ní v oblasti ischemie. U hemoragických 

ikt�  se pozitivní CT nález proká�e v prvních hodinách. 
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 5.4.2 Magnetická  rezonance 

Vychází z  principu, �e jádra vodíku, která mají velké zastoupení v tkáních           

se chovají magneticky, vybudí se do vyššího energetického stavu p�i výskytu 

v magnetickém poli a p� sobením energetického impulzu. Po návratu do p� vodního 

ni�šího stavu vyza�ují p�ebyte� nou energii zachytající se na speciální cívce. Pomocí 

po� íta� ové rekonstrukce se vytvo�í výsledný obraz. Poskytnuté informace jsou obdobné 

informacím z  CT, ale mají v� tší sensitivitu. Kombinace obou vyšet�ení umo�� uje 

zobrazit velmi � asn�  rozsah  posti�ení  i u   iCMP.  

 

 5.4.3 Angiografie 

Je snímkování cév po jejich nást�iku kontrastní látkou. Touto metodou jsme 

schopni získat dokonalý obraz intrakraniálního �e� išt� . Pokud máme podez�ení 

na embolie, je nutno pátrat po mo�nosti posti�ení karotid nebo kardiální onemocn� ní 

(EKG), u�ite� né m� �e být  i vyšet�ení o� ního pozadí, které nám objasní výskyt 

mikroembolu v retinálních tepnách (Nebudová 1998). 

 

 5.4.4 Sonografie karotid 

Je metoda stav� na na vyu�ití odrazu vln� ní mechanické povahy na rozhraní dvou 

prost�edí o r� zné hustot� . Pova�uje se za základní vyšet�ení extrakraniálního �e� išt� . 
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5.5 Lé� ba 

Díky moderní medicín�  stále více pacient�  p�e�ívá kritické akutní stádium 

bezprost�edního ohro�ení �ivota. I tak z� stává CMP jedním z  invalidizujících 

onemocn� ní. Rozhodující roli p�i lé� b�  hraje rychlá a profesionální lé� ba, která 

je provázena dobrou rehabilitací. Primární je zabezpe� it �ivotn �  d� le�ité funkce. Zajistit 

dostate� nou vý�ivu a zavodn� ní organismu, normální glykémii, optimální parametry 

vnit�ního prost�edí. Posléze se lé� ba odvíjí podle typu CMP (ischemické,  

hemoragické). 

 5.5.1 Terapie ischemických ikt�   

P�i lé� b�  zále�í na typu iCMP a stupni záva�nosti. P�ed stanovením lé� ebných 

postup�  je nezbytné vytvo�it analýzu pozitivních a negativních vliv�  na pacienta.  

·  Antikoagula� ní lé� ba je doporu� ována pro sní�ení krevní srá�livosti u pacient�  

s progredujícím iktem zp� sobeným trombózou nebo embolizací. Doprovází 

ji riziko krvácivých projev�  (heparin, nízkomolekulární heparin).  

·  Antiagrega� ní lé� ba p�edstavuje menší riziko vzniku krvácení omezením 

aktivity krevních desti� ek (acetylsalycilová kyselina).  

·  Trombolýza je vyu�ita p�i uzáv� ru cévy embolem (plazminogen). Jde 

o rozpušt� ní ji� vzniklého trombu a k rekanalizaci cévy. Vyu�ívá se systémová 

a lokální trombolýza.  Zaznamenáváme vysoké riziko krvácení.  

·  Antiedémová lé� ba je aplikována p�i mozkovém edému (osmoticky aktivní 

látka: manitou). 

·  Chirurgická lé � ba je výjime� ná v akutní fázi. Provádí se mikrochirurgická 

rekanalizace vlo�ením stentu � i provedením bypassu.  

·  Reologická lé� ba  zlepšuje pr� tokové vlastnosti krve (reodekstran,  agapurin). 
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·  Vazodilata� ní a vazokonstrik� ní lé� ba je zalo�ena na poklesu tlaku beze 

zm� ny srde� ního výdeje rozší�ením �il a tepen,v� etn�  koronárních (oxyphyllin, 

agypurin). 

 

·  Neuroprotektivní  lé� ba  napomáhá k � innosti neuron� . 

(Nebudová 1998; Tyrlíková 2005) 

 5.5.2Terapie hemoragických ikt�  

Tuto lé� bu lze rozd� lit na konzervativní a chirurgickou.  

·  Konzervativní lé� ba krom�  obecných zásad terapie u CMP zahrnuje lé� bu 

nitrolební hypertenze, podporu �ivotního návratu a antiedemovou lé� bu 

(Tyrlíková 2005; Tomek, Šroubek 2007). 

·  Chirurgická lé � ba ICH:  jako indikaci pro tuto lé� bu pova�ujem st�ední a v� tší 

hematomy v nedominantní hemisfé�e  a posti�ení  u relativn�  mladších pacient� . 

Menší hematomy se p�evá�n�  resorbují. Operace se indikuje v p�ípad�  

hematomu v moze� ku. Pou�ívaná metoda p�i putaminárním nebo talamickém 

typu krvácení je stereotaxe, kdy je hematom pod zam�� ením na CT  kanilou 

odsát. Otev�ené operace s  pou�itím opera� ních mikroskop�  je primární p�i 

moze� kových  krváceních,  kdy bývá evakuace urgentn� jší (Smr� ka a P�ibá�  

2005; Tomek a Šroubek 2007). 

 

·  Chirurgická lé � ba SAH: p�i této lé� b�  je nutné vy�adit zdroj krvácení 

(aneurysma). Toto �ešení lze uskute� nit kraniotomií nebo endovaskulárn� . P�i 

kraniotomii se mikrochirurgicky vypreparuje aneurysma a na jeho kr� ek 

se nasadí titanová svorka. Tato metoda m� �e být vyu�ita u lépe p�ístupných � ástí 

p�ední � ásti Willisova okruhu. P�i endovaskulárním �ešení se do aneurysmatu 

zavede mikrokatétr, který se zde umístí a platinová svorka (nutná opakovaná 

angiografie) (Smr� ka a P�ibá�  2005; Tomek a Šroubek 2007).
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5.6 Prevence 

U CMP je mimo�ádn�  d� le�itá práv�  prevence. Výskyt d� di� ných predispozic 

ke vzniku CMP je neovlivnitelný, o to více by m� li jedinci s touto predispozicí 

dodr�ovat preventivní opat�ení pro sní�ení rizika vzniku CMP.  

Z preventivních opat�ení je up�ednost� ován zdravý �ivotní styl, neku�áctví, 

dostatek pohybu, omezení tu� ných jídel, dodr�ování pitného re�imu. 

Zásadní je vyšet�ení na zjišt� ní míry rizika u jedince s  rodinnou anamnézou 

zatí�enou na n� které rizikové faktory. P�i nálezu, signalizujícím pozitivní rodinnou 

anamnézu  onemocn� ní, by m� l být jedinec sledován, p�ípadn�  lé� en. 

 

5.7 Prognóza   

Cévní mozkové p�íhody jsou stále � astou p�í� inou t� �kého zdravotního 

posti�ení, a jsou proto zna� ným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem. 

Incidence CMP v � eské republice je kolem 350 onemocn� ní na 100 000 za rok. V � R 

je tedy ro� n�  posti�eno CMP a� 35 tisíc osob. Z toho se poda�í zachránit asi 2/3 

pacient� , p�i� em� p�ibli�n �  polovina z nich je nadále t� �ce hendikepována a odkázána 

na ústavní pé� i nebo trvalou pé� i rodiny. Více ne� 1/3 pacient�  je mladší 60 let. 

Rehabilitace má v pé� i o tyto pacienty dominantní úlohu.  Cévní mozkové p�íhody 

vznikají bu	  následkem ischemie (� ásti nebo celého mozku), nebo hemoragie do 

mozkové tkán�  � i subarachnoidálního  prostoru (Pavel Kolá�,  2009). 
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5.8 Pohybové senzory – akcelerometry 

P�edch� dce dnešních p�ístroj�  se zrodil ji� p�ed 500 lety v díln�  Leonarda  

da Vinci. Jednalo se o mechanický pedometr s funkcí po� ítání krok� , tudí� poskytující 

jisté m�� ení pohybové aktivity. Elektronické pohybové senzory byly vyvinuty jako 

p�ístroje s mo�ností standardizace a lepší kvality m�� ení. Registrují akceleraci 

a deceleraci t� la, a proto mohou poskytnout objektivní a p�ímé m�� ení frekvence 

a intenzity pohybu p�i fyzické aktivit�  (Radvanský, Ne� asová, Matouš 1997). 

Akcelerometry jsou v dnešní dob�  velmi pou�ívané sníma� e. Základní veli� inou, 

kterou akcelerometry snímají, je zrychlení. Jsou schopny m�� it zrychlení 

jak dynamické, (síla p� sobící na sníma�  v pohybu) tak gravita� ní (p� sobení gravitace). 

Bazáln�  jsme schopni rozd� lit akcelerometry na seismickou hmotou a s prom� nnou 

kapacitou, které vyu�ívají technologie MEMS. Další rozd� lení m� �eme provést podle 

toho, kolik mají citlivých os, tak�e na jednoosé, dvouosé a t�íosé. Tyto senzory mohou 

m�� it od velmi nízkých hodnot a doká�í vydr�et nárazov�  i 1000G. Napájení se v� tšinou 

pohybuje od 3 – 24W. 

 Oblasti vyu�ití akcelerometr�  lze rozd� lit do t� chto skupin: 

·  Samo� inné aplikace: dynamická kontrola vozidla, brzdové systémy, airbagy, 

detekce p�eklopení, detekce nárazu 

 

·  Zdravotnicví, rehabilitace, fitness aplikace: pedometry, rehabilita� ní p�ístroje, 

za�ízení pro sportovní léka�ství, sportovní diagnostické systémy, m�� ení rozsahu 

t� lesného pohybu 

 

·  Pr� myslové a costumer services aplikace: detekce pádu, navigace, akustika, 

kontrola rovnováhy p�ístroj� , kontrola lodní p�epravy, elektronické kompasy, 

p�enosná elektronika,  robotika,  kontrola opot�ebení lo�isek, MP3 p�ehráva� e  
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 5.8.1 Rozd� lení akcelerometr�   

·  Piezoelektrické akcelerometry  

Piezoelektrické akcelerometry vyu�ívají piezoelektrický krystal, který generuje 

náboj úm� rný p� sobící síle, která p�i zrychlení p� sobí na ka�dý objekt. Tyto 

akcelerometry vyu�ívají piezoelektrický materiál, krystal. Ten generuje náboj úm� rný 

mechanickému namáhání zp� sobenému silou p� sobící na tento krystal. Velikost je dána 

velikostí zrychlení a hmotností seismické hmoty podle Newtonova zákona. Vnit�ní 

elektronika senzoru potom konvertuje náboj na nap�
 ový výstup s nízkou impedancí. 

Jednoduchá konstrukce umo�� uje p�ipojit p�ístroj na jednoduchý vyhodnocovací obvod. 

Tyto sníma� e nemohou být pou�ity pro m�� ení konstantního zrychlení, proto�e 

nedoká�ou m�� it frekvence ni�ší ne� 0,1Hz. 

Pietorezistivní akcelerometry vyu�ívají mikrok�emíkovou  mechanickou 

strukturu, kde zrychlení odpovídá zm� n�  odporu. Tyto senzory vyu�ívají piezorezistivní 

materiál místo piezoelektrického krystalu a jeho prost�ednictvím p�evádí sílu 

od seismické hmoty na zm� nu odporu. V integrovaných piezorezistivních 

akcelerometrech se vyu�ívá sít�  leptaných m�� ících piezorezistivních sníma��  

zapojených do Wheatstonova m� stku. Piezorezistivní akcelerometry mají výhodu proti 

piezoelektrickým v  tom, �e mohou m�� it i konstantní zrychlení, tudí� frekvenci zm� n 

od 0Hz. Momentáln�  nejpou�ívan� jší princip vyu�ívaný v  integrovaných 

akcelerometrech byl objeven ji� v roce 1979. Zakládá se na pou�ití ohybu jednoho 

konzolového nosníku s  piezorezistivního k�emíkového materiálu vlivem p� sobícího 

zrychlení. Ohybem se m�� í odpor, který je m�� en. 

Vlastnosti tohoto akcelerometru:  

·  malá velikost, nete� né pouzdro, snadná spole� ná integrace senzoru a elektroniky         

·  citlivost na zrychlení menší ne�  jedna setina gravita� ního zrychlení 
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·  velká ší�ka pásma, velká p�esnost,   lineární výstup,  nízká cena 

·  stabilní výstup p�es celý rozsah výstupních teplot 

·  senzor by m� l být citlivý pouze na po�adovanou slo�ku zrychlení 

·  MEMS akcelerometry 

MEMS akcelerometry vyu�ívají mikrok�emíkovou mechanickou strukturu, 

kde zrychlení odpovídá zm� n�  kapacity. Technologie MEMS je v podstat�  spojení 

integrovaných obvod� , mechanických element� , senzor� , ak� ních � len� , �ídících 

a výrobních technologií. P�ínosem technologie MEMS je p�edevším zmenšení rozm� r� , 

nízká spot�eba sníma��  vyráb� ných pomocí této technologie. Pomocí této technologie 

lze vytvá�et miniaturní, a� mikroskopické systémy o rozm� rech n� kolika milimetr�  

a� mikrometr� , které jsou slo�ené  ze sníma�� , p�evodník� , elektrických obvod�  

a aktumulátor� , které tvo�í MEMS za�ízení. Mezi výhody MEMS za�ízení pat�í malé 

rozm� ry, nízká spot�eba, vysoká mechanická odolnost, kompaktnost, nízká cena 

p�i velkých sériích. Tato technologie se pou�ívá nap�. na výrobu prvk� , které nachází 

uplatn� ní v automobilovém pr� myslu, medicín�  a dalších pr� myslových 

a nepr� myslových aplikacích (akcelerometry, gyroskopy, oscilátory, rezonátory, 

optoelektronické p�epína� e) (Vojá� ek, 2005, 2006, 2007).  

 

 5.8.2 Akcelerometr a moderní zdravotnictví 

P�íklad vyu�ití akcelerometru v moderní rehabilitaci posturální stability 

(elektrotaktilní stimulace jazyka – systém BrainPort).  

Inovativní technologii v rehabilitaci poruch rovnováhy p�edstavuje systém 

BrainPort (BP), který vyu�ívá zp� tné vazby prost�ednictvím elektrotaktilní stimulace 

jazyka. Toto za�ízení bylo vyvinuto p�edevším pro pacienty s oboustrannou ztrátou 

funkce labyrintu a osoby trpící chronickou nestabilitou. Zde byl BP také úsp� šn�  vyu�it 

p�i lé� b� .  
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Základem p�ístroje je velmi citlivý akcelerometr, který má pacient umíst� n 

na jazyku. Informace z akcelerometru jsou zpracovány a p�evedeny na elektrické 

impulsy nízké intenzity, které pacienty vnímá jako taktilní signál na jazyk. Tento signál 

je zprost�edkován pomocí pole 10x10 drobných elektrod, je� jsou umíst� ny ve spodní 

� ásti akcelerometru.   

Taktilními receptory jazyka je pacient schopen rozeznat polohu elektrického 

signálu, pop�ípad�  sm� r a velikost jeho vychýlení ze st�ední polohy. Poloha signálu 

koresponduje s aktuální polohou hlavy pacienta v daném okam�iku. 

V pr� b� hu terapie u� íme pacienta na tento signál reagovat. Cílem snahy 

je b� hem tréninku stabilizovat signál ve st�ední � ásti stimula� ního pole – tedy ve st�ední 

� ásti jazyka. Toho se sna�íme dosáhnout pomocí vhodné posturální reakce. Náro� nost 

trénovaných pozic se progresivn�  zvyšuje od stoje na pevné podlo�ce p�es tandemový 

stoj (chodidla jsou za sebou a špi� ka se dotýká paty), a� po postoj na p� nové podlo�ce. 

BP se vyu�ívá také p�i nácviku ch� ze.  

Trénink se provádí v�dy s  vylou� ením zrakové kontroly, pacient je tedy  

p�i kontrole stability odkázán na informace ze stimulátoru a somatosenzorického 

systému. Elektrická stimulace jazyka aplikovaná sou� astn�  se somatosenzorickým 

vstupem vede k vytvo�ení správné prostorové konstanty, která je v souladu s fyzikálním 

prostorem. Somatosenzorická aferentace je pak vyu�ívána pro udr�ení stability 

i v reálném �ivot� , p�esto�e díky vestibulární hypofunkci pacient správnou informaci  

o poloze v prostoru nemá. Jde o kompenzaci nikoliv podporu reparace – vestibulární 

smysl se nahradí jiným podn� tem (� akrt, Kolá�, � erný, Funda, Je�ábek 2009). 
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Obr. 3:  BrainPort – akcelerometr se stimula� ními elektrodami a �ídící jednotka 

 5.8.3 Terminologie  

Pro lepší pochopení probírané problematiky jsem se rozhodl vysv� tlit základní 

klí� ová slova a termíny. 

·  Akcelerometrie: umo�� uje m�� ení zrychlení pomocí akcelerometr� . Ty pracují 

na principu ur� ení odchylek zp� sobených pohybem hmotného t� lesa (umíst� ného 

v akcelerometru) p�i zrychlení segmentu. Tyto zm� ny jsou p�evád� ny a m�� eny 

(nap�.:piezoelektricky) pomocí elektrického výstupního signálu. Podle po� tu 

akcelerometr�  je mo�né m�� it zrychlení v jedné ose, v  rovin�  nebo v  prostoru. 

T�ídimenzionální zrychlení lze ur� it pomocí t�í akcelerometr�  umíst� ných tak, 

�e jejich osy jsou na sebe kolmé. 

·  Fyzická aktivita:  je t� lesný pohyb vyvolaný kosterním svalstvem, vedoucí 

k energetickému výdeji.  

·  Cvi� ení: p�edstavuje fyzickou aktivitu, která je plánovaná, strukturovaná, 

pravideln�   se opakující, jejím cílem je zlepšení a udr�ení fyzické kondice. 

·  T� lesná zdatnost: je cílem fyzické aktivity, definovaná jako schopnost vykonávat 

st�ední a intenzivní stupe�  fyzické aktivity bez p�ílišné únavy. Fyzická zdatnost 

m� �e být dosa�ena a udr�ována u nemocných v ka�dém v� ku a fyzické kondici. 
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·  Fyzická kondice: zahrnuje kardiorespira� ní výkonnost, svalovou sílu a soubor 

vlastností, které se vztahují ke schopnosti vykonávat fyzickou aktivitu. Nejlépe 

se hodnotí pomocí maximální nebo vrcholové kyslíkové spot�eby, ale také pomocí 

metabolických ekvivalent� .  
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·  Postura: je definována aktivním dr�ením segment�  t� la proti zevním silám, 

ze kterých má v b� �ném �ivot �  nejv� tší význam síla tíhová. Zajiš
 ují ji vnit�ní 

síly, p�i� em� hlavní úlohu hraje svalová aktivita �ízená centrálním nervovým 

systémem. Abychom mohli provést optimální pohyb je  nezbytné zaujmout 

a udr�et optimální posturu. Nezbytné pro posturu je v�dy zpevn� ní osového 

orgánu (trupu s krkem a hlavou). Postura neznamená stoj na dvou nohách, 

ale je nap�. sou� ástí sedu, nebo i zvednutí hlavy v lehu na b�iše, 

je nepostradatelnou sou� ástí ch� ze a dalších zp� sob�  aktivní lokomoce.  

·  Nap� ímení: neznamená vzp�ímení, ale myslíme tím „narovnání“ osového orgánu, 

které usnadní jeho vzp�ímení, i kdy� není jeho nutnou podmínkou, ale je nutnou 

podmínkou optimální vzp�ímení, proto�e umo�� uje optimální rozsah pohybu 

v ko�enových kloubech  kon� etin a pohyb�  páte�e (rotace). 

·  Monitoring a zp� tná vazba: je sledování a m�� ení ur� ité t� lesné aktivity 

� i funkce a její zobrazení v podob�  tabulek, graf�  nebo v  � íselných hodnotách. 

Pro získání objektivních výsledk�  a nezbytné zp� tné vazby.  

·  Akcelerometry,v našem p� ípad�  WMS senzory: jsou p�ístroje na m�� ení 

vibrace, nebo zrychlení p�i pohybu. Za pomoci speciálního softwaru dávají 

respondent� m zp� tnovazebné informace o pr� b� hu jejich pohybové aktivity 

zpracované do tabulek a graf� .  

 

5.9 Projekt WMS (Wrist Motion Sensor – senzor pohybu pa�e) 

Na tomto projektu spolupracuje spole� nost PRINCIP s Klinikou rehabilita� ního 

léka�ství 1. léka�ské fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

zastoupenou p�ednostkou kliniky Doc. MUDr. Olgou Švestkovou Ph.D.  
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Pro rehabilita� ní ú� ely vytvo�ili odborníci ze spole� nosti PRINCIP náramky 

detekující pohyb posti�ené kon� etiny a tím dosáhli velice inovativního zp� sobu 

monitorování pohybu. Cílem této metody je objektivn�  odhalit zlepšení motoriky 

posti�ené kon� etiny, kterou m� �e pacient subjektivn�  vnímat jen velmi obtí�n� . 

Zárove�  náramky fungují jako hmatatelný d� kaz pro pacienta argumentující správnost 

vyu�ití konkrétního terapeutického postupu p�i jeho individuální lé� b� , co� upev� uje 

d� v� ru ve vztahu pacienta a terapeuta. A tak zárove�  výrazn�  motivuje pacienta k další 

pohybové lé� b�  dle instrukcí terapeuta. 

Monitoring pohybové aktivity pacient�  m� �e probíhat jak v denním stacioná�i 

na klinice rehabilita� ního léka�ství, tak u pacient�  docházející ambulantn� .                  

Ale p�edevším jsou náramky navr�eny tak, aby monitorovaly aktivitu u�ivatele 

v domácím prost�edí, neboli v dob� , kdy není pod p�ímým dohledem ošet�ujícího léka�e 

� i terapeuta. Nam�� ená data se ukládají do pam� ti náramk�  a mohou být pozd� ji 

analyzována odborníky. Z vlastností WMS zd� raz� ujeme p�edevším tyto: detekce 

ch� ze a pádu, dálková kontrola frekvence, délky a správnosti cvi� ení posti�ených 

kon� etin.  

O� ekávané výsledky a cíle projektu jsou:  

·  zkvalitn� ní rehabilita� ního procesu  

·  zkrácení doby hospitalizace  

·  sní�ení po� tu ambulantních návšt� v  

·  aktivn� jší p�ístup pacient�  k fyzioterapii a ergoterapii 

·  dosa�ení finan� ních úspor v oblasti náklad�  zdravotní pé� e a rehabilitace  

(projekt byl finan� n�  podpo�en Všeobecnou zdravotní pojiš
 ovnou) (informa� ní 

leták na Klinice rehabilita� ního léka�ství 1. Léka�ské fakulty UK v Praze) 
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 5.9.1 WMS (Wrist Motion Sensor – senzor pohybu pa�e) 

WMS je za�ízení, které slou�í pro vyhodnocování pou�ívání kon� etin 

u sledovaného pacienta, jde o m�� ící za�ízení, které se skládá z po� tu senzor� , nej� ast� ji 

jsou pou�ity t� i: 

·  „left‘“ senzor  (pro levou horní � i dolní kon� etinu)  

·  „right“ senzor  (pro pravou horní � i dolní kon� etinu) 

·  „body“ senzor (umíst� ný p�evá�n�  na opasku) 

Ka�dý senzor je opat�en stavovými LED diodami, které informují o aktuálním 

stavu senzoru.  

 

Obr. 4: M�� ící senzory (WMS) 
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P� íslušenství (obsah balení): 

·  1x mini USB kabel  

·  1x sí
 ový zdroj  

·  1x USB 2.0 HUB 

·  3x mikro USB kabel  

·  3x WMS senzor (left, right, body) 

 

 

 

 

 

Obr. 5:    P�ipojení senzor�  
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Umíst� ní senzor� :  

·  „left‘“ senzor  (pro levou horní � i dolní kon� etinu) 

·  „right“ senzor  (pro pravou horní � i dolní kon� etinu) 

·  „body“ senzor (umíst� ný p�evá�n�  na opasku) 

 

Obr. 6: Umíst� ní senzor�  p�i m�� ení 

Upozorn� ní: 

·  WMS senzor se nesmí dostat do kontaktu s vodou ani s jinými tekutými látkami  

·  WMS se nesmí vystavovat vysokým teplotám a nesmí p�ijít ani do styku 

s ohn� m  

·  nevkládat do mikrovlnné, plynové � i jiné trouby  

·  nepropichovat ostrými p�edm� ty  

·  v p�ípad�  poruchy se obrátit na p�íslušného odborníka 

 



 

- 34 - 

 
 
 

Technický postup p� i p� ipojení senzor�  ( p� ed p� ipojením je nezbytná instalace  

aplika� ního softwaru ): 

P� ipojení senzor�  a ulo�ení nam�� ených dat do PC: 

·  p�ipojit t� i mikro USB kabely do USB HUBu  

·  p�ipojit jeden senzor ke ka�dému mikro USB kabelu  

·  p�ipojit sí
 ový zdroj, který je p�ipojen do sít�  220V USB HUBu 

·  p�ipojit mikro USB kabel do USB HUBu, jeho� druhý konec p�ipojit 

k zapnutému po� íta� i 

·  postupovat dle pokyn�  aplika� ního softwaru WMSAPP spušt� ného v po� íta� i 

(b� hem tohoto postupu dochází zárove�  k nabíjení nebo napájení senzoru) 

 

Indikace stavu senzoru p� i jeho p� ipojení k po� íta� i � i nabíje� ce 

Rozlišujeme t� i typy (barvy) upozorn� ní � i indikace stavu senzoru:  

·  V p�ípad�  �ádné sv� telné reakce se m� �e jednat o špatný kontakt kabel nebo 

o poškození senzoru, v tom p�ípad�  je nezbytné zkontrolovat p�ipojení kabel�  

a pokud se ani poté senzor nerozsvítí ,  vy�adíme senzor a kontaktujeme servis. 

·  Pokud zaznamenáme kontrolky st�ídav�  blikající za sebou (oran�ovou, modrou, 

� ervenou) jedná se o mazání pam� ti, vy� káme na dokon� ení operace cca 3 

minuty, pokud to trvá déle, pak je senzor poškozen.  

·  V p�ípad�  st�ídav�  blikající za sebou (oran�ová, modrá) kontrolky jde o úplné 

vybití baterie, p�ípadn� , �e se baterie za� íná nabíjet, v tomto p�ípad�  je nutné 

vy� kat a� dojde k � áste� nému nabití baterie cca 5 minut, pak je teprve mo�né 

vy� íst data a inicializovat senzory. 
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·  Pokud bliká modrá kontrolka,  baterie se nabíjí a vy� káme na její nabití.  

·  Pokud svítí modrá kontrolka, baterie je na bitá, v tomto p�ípad�  lze zahájit 

m�� ení. 

·  Pokud svítí � ervená kontrolka, senzor není inicializován, musíme vy� íst data, 

inicializovat senzor a poté provést m�� ení.  

·  Pokud bliká (rychle) oran�ová kontrolka, jde o vy� ítání pam� ti, vy� káme na 

dokon� ení operace. 

 

Indikace stavu senzor�  p� i jeho odpojení od po� íta� e � i nabíje� ky 

Rozlišujeme t� i typy (barvy) upozorn� ní � i indikace stavu senzoru:  

·  V p�ípad�  �ádné sv� telné reakce jde o sleep mód � i o prázdnou baterii,  v tomto 

p�ípad�  nabijeme senzor p�ipojením k zapnutému po� íta� i nebo k nabíje� ce.  

·  V p�ípad�  st�ídavého blikání za sebou (oran�ová, modrá, � ervená) kontrolky 

po dobu delší ne� 3 minuty, senzor je poškozen, vy�adíme ho a kontaktujeme 

servis. 

·  Pokud oran�ová kontrolka bliká (jednou za vte�inu) a modrá bliká (dlouhé 

pomlky), pam�
  za� íná být zapln� ná, je nezbytné p�ipojit k PC a vy� íst data, 

jeliko� za hodinu dojde k zapln� ní pam� ti senzoru. 

·  Pokud bliká (dlouhé pomlky) modrá kontrolka, jedná se o pr� b� h m�� ení, 

pokra� ujeme v m�� ení. 

·  Pokud bliká – svítí � ervená kontrolka m� �e být vybitá baterie, zapln� ná pam�
 , 

nekorektn�  zapln� ná pam�
 , absence synchronizace, v tomto p�ípad�  p�ipojíme 

k po� íta� i, vy� teme data, inicializujeme senzor a necháme baterii se nabít. 
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Monitoring s WMS senzory 

Celý proces monitoringu a vyhodnocování výsledk�  probíhá v p� ti krocích: 

 

1) spárování senzor�  (jejich p�ipojení k po� íta� i), nej� ast� ji 3 senzory 

Pro spárování senzor�  je p�ipojíme do USB konektoru po� íta� e pomocí 

propojovacího USB kabelu, ve kterém je ji� nainstalován software pro komunikaci 

s WMS senzory (WMSAPP). 

 

2) ulo�ení dat nebo inicializace 

Pokud jsou v pam� ti senzor�  ulo�ená data s p�edchozího m�� ení, je nezbytné je 

ulo�it do po� íta� e p�i jejich p�ipojení p�ed jejich potenciální inicializací, jeliko� p�i 

inicializaci dochází ke smazání interní pam� ti senzor�  a k � asové synchronizaci mezi 

po� íta� em  a senzory, po této fázi jsou senzory p�ipraveny k dalšímu m�� ení.  

 

3) vlastní monitoring 

Po inicializaci a odpojení senzor�  od po� íta� e je upevníme na m�� ené kon� etiny, 

jeliko� v � tšinou m�� íme t�emi senzory, tak je rozmístíme následovn� :  

- „left‘“ senzor (pro levou horní � i dolní kon� etinu)  

- „right“ senzor (pro pravou horní � i dolní kon� etinu) 

- „body“ senzor (umíst� ný p�evá�n�  na opasku) 
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Pro usnadn� ní pozd� jšího vyhodnocování výsledk�  je vhodné si b� hem m�� ení 

zaznamenávat � asové poznámky o jeho pr� b� hu nap�.: v 8:30 jsme zahájili cvi� ení 

levou HK, v 8:40 bylo zahájeno cvi� ení pravou HK. Tyto poznámky slou�í pro lepší 

orientaci v zobrazených výsledcích m�� ení. Je nutné vy� íst nam�� ená data po ukon� ení 

m�� ení.  

 

4) ulo�ení nam�� ených dat do po� íta� e 

P�ipojíme senzory k po� íta� i, vyplníme informace o m�� ení, vlo�íme � asové 

poznámky a ulo�íme data do po� íta� e, které se ukládají do soubor� ,  ka�dý z nich 

obsahuje jedno m�� ení. 

 

5) zobrazení nam�� ených dat 

                       Otev�ení datového souboru se zobrazí seznam všech m�� ení, vybereme  a 

otev�eme po�adované. Posléze zvolíme, kterým kritériem se mají data zpracovat a jak 

se mají zobrazit  (Elektronický manuál pro WMS senzory) 
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6 PRAKTICKÁ � ÁST 

6.1 Metodika  

� Základem práce bylo monitorování pacient�  pomocí systému pro detekci 

pohybu zalo�eného na vyu�ití akcelerometr�  zabudovaných ve speciálních 

náramcích,tzv. Wrist Motion Sensors (WMS) p�i provád� ní ur� itých cvik�  (v� tšina 

z denní � innosti) p�edem nau� ených terapeutem. Tyto cviky jsem pacienty u� il osobn�  a 

p�itom bylo mým cílem zjistit, jaké zp� soby vyu�ití tato technologie nabízí, jak se s ní 

pracuje terapeutovi a jaké jsou pocity a dojmy pacient�  a také, co� je velmi d� le�ité, 

získat objektivní informace o zlepšení, nebo nezlepšení monitorovaného pacienta. P�i 

ujasn� ní si p�ípadného nezlepšení stavu pacienta je d� le�ité  hledání chyby, jestli je 

v rehabilitaci jako takové, nebo spíše v malé osobní snaze pacienta.  

 Monitoring probíhal na Klinice rehabilita� ního léka�ství 1.léka�ské 

fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. M�� ení podstoupili dva hemipariti� tí 

pacienti, kte�í ji� m � li malé zkušenosti se zmín� ným p�ístrojem z  p�edešlé studie 

na klinice. Samotná m�� ení  probíhala po dobu jednoho m� síce v  týdenním intervalu. 

M�� il jsem 1x  týdn�  se snahou, aby  � asový rozestup mezi jednotlivými m�� eními byl 

v�dy stejný. 

 

 6.1.2 Výb� r vyšet� ovaných osob 

 M�� ení WMS systémem probíhalo na Klinice rehabilita� ního léka�ství 

1.léka�ské fakulty a VFN v Praze (dále jen KRL) v ordinaci zodpov� dného 

fyzioterapeuta. Vybráni byli dva pacienti – mu� a �ena – oba s hemiparézou, ve v� ku          

66 let (mu�) a 21 let (�ena). 
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 P�í� inou hemiparézi u pacienta je  ischemická CMP, postupný rozvoj obtí�í 

spíše v �ad�  dn� . U pacientky došlo po  intoxikaci  pervitinem k  rozvoji komatu 

a zjišt� ní CMP. Oba dobrovolníci byli p�edem seznámeni s ú� elem, pr� b� hem 

i podmínkami výzkumu.  

KAZUISTIKA PACIENTA � . 1 

ANAMNÉZA 

Jméno: M.R.  

Datum narození: 16. 6. 1945 

Pohlaví: mu� 

Ú� ast rodiny: nikoliv 

Zájem o terapii: motivován velmi  

Komunikace: velmi dobrá 

Diagnóza: ischemická CMP v povodí ACI  I.dx. (MCA a PCA dx.), etiologicky AS 

velkých tepen, klinicky levostranná hemiplegie s post. Zlepšením nálezu, t.� . levostr. 

hemiparesa, v.s. levostr. hemianopie homonymní, taktilní neglect vlevo dle dok.  

Art. Hypertenze na terapii. 

Kýly v dol. kvadr. vlevo indik. k operaci, pupe� ní kýla, diastáza mm. recti abdom. 

Stp. CHCE a resekci duodena pro v�ed. chor.  

Nyn� jší onemocn� ní:  

Datum p� íhody:  30.10.2009  
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Typ nehody: ischemická CMP, postupný rozvoj obtí�í spíše v �ádu dn� , do sanitky 

a na p�íjem ješt�  došel, pak rozvoj plegie sin. kon� etin, dysartrie, 1-2 týdny prý 

nepoznával man�elku, v dok. v úvodu popisována no� ní kvalitativní porucha v� domí 

Alkohol:   Je vedeno soudní stíhání. 

První kontakt s léka� skou pomocí: man�elka volala RZP, dojezd b� hem n� kolika min. 

Délka bezv� domí:  - 

Vegetativní stav: - 

GCS p� i p� ijetí:  nevím, NIHSS 16 bod�  s úpravou na 11 po týdnu první hospit. 

Tracheostomie: ne 

Druh posti�ení CNS:    ischemie v povodí ACI l.dx. 

CT,MRI:  CT mozku 11/09 - vlevo v úrovni BG drobný infarkt do 5mm, vpravo 

pom� rn�  rozsáhlé mapovité hypodenzní lo�isko v úrovni stropu postr. komory, táhnoucí 

se vzh� ru, nález patrn�  odpovídá vznikající ischemii, komor. syst. p�im. prostorný, bez 

dislokace, nález na CT AG tepen v rámci variací - samost. odstup AV sin., aplasie P1 

dx, nediferenc. a.comm.post.sin., vyš. ni�ší tech. kvality - pohyb. artefakty 

Operace:  ne 

Pr� b� h hospitalizací: v úvodu neurologie FNKV, Brandýs, LDN u � í� an, FNM, 

na Vánoce 09 doma, 2-4/10 RÚ Slapy 

Komplikace: ne 

Epilepsie: ne 

Antiepileptika:  ne 
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Vývoj stavu kognitivních funkcí: v úvodu nepoznával man�elku 1-2 týdny, v dok. 

popisován neglect, pac. nepozoruje v této obl. problémy, v úvodu popisována no� ní 

kvalitativní porucha v� domí 

Vývoj hybnosti: cca 12/09 ji� schopen samost. ch� ze po byt�  se � ty�bodovou holí, 

b� hem pobytu na Slapech, post. obnovující se hybnost HK, zlepšení výdr�e v ch� zi, 

nyní ujde a� 10km, u� zvládl i jízdu na kole 

Vývoj � e� i:  dysartrie upravena 

Vývoj sob� sta� nosti: na p�elomu 9/10 ješt�  problémy v oblékání, iADL, nyní 

sob� sta� ný modif. zp� sobem, drobné problémy nap�. p�i va�ení, ale zvládne                

bez pom� cek 

Kontinence:  bez potí�í 

Podpora rodiny: dobrá 

Partnerské vztahy: �enatý, dobré vztahy 

Pom� cky: VH 

Poslední odborná vyšet� ení: neurolog - cévní poradna FNKV dr. Tomek, posl. 

kontrola p�ed m� sícem - vyjád�ení k operaci kýly, povolil    

Dominantní subj. problém: zhoršená funkce LHK v úchopu - p�i práci kolem domu, 

ch� zi zvládá, ob� as no� ní k�e� e v l. lýtku 

Rodinná anamnéza: matka 68 CMP, otec asi v 70 “skleróza“, byl i hosp. v PL Bohnice 

– dle popisu demence.  

Osobní anamnéza: pupe� ní kýla, stp. CHCE laparotomií, stp. resekci duodena pro 

v�ed, má varixy DK, úvahy o operaci, úrazy: asi distorze hlezen, ale dlouhod. problémy 

nem� l, hypertenze p�ed p�íhodou nelé� ená, obezita p�ed NO  
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Sociální anamnéza: �enatý, 2 dosp� lé d� ti, bydlí v dom�  s man�elkou, MHD jezdí, 

ne�ídí, auto má, SD, p�ísp� vky nemá 

Vzd� lání: SŠ, byl provozní v hotelu 

Sportovní anamnéza: sportoval, tenis, p�ed p�íhodou ješt�  na kole po Alpách 

Alergická anamnéza: - 

Farmakologická anamnéza: Anopyrin, Tritace, Simgal, Agen 

Abusus: exku�ák od 35 let, alkohol p�íle�itostn�  

Bolest: neeviduje 

Vstupní vyšet� ení:  

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR I. 

Mobilita: Schopen ch� ze bez pom� cek 

Pom� cky: Vycházková h� l v PHK  

Hodnocení postavy a dr�ení t� la: Hlava v p�edsunu, pravá lopatka mírn�  odstává 

(alata), ramena v protrakci, ramena nejsou ve stejné výši – levé rameno výše, 

asymetrické torakobrachiální trojúhelníky 

Vyšet� ení statické  

Zezadu 

LDK (levá noha v zevní rotaci), LDK lehce atrofická, ploché nohy, varixy na PDK, 

asymetrické gluteální rýhy, lévá strana povadlejší, bederní hyperlordóza, pravá lopatka 

lehce odstává (alata), asymetrické torakobrachiální trojúhelníky, jizva na dolním okraji 

levé lopatky, pravé rameno ní�e 

Zep� edu  
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Na levé noze halux valgus, levé koleno v semiflexi, asymetrické polo�ení patel, pánev 

symetrická, p�ední spíny jsou ve stejné výši, asymetrické torakobrachiální trojúhelníky, 

ramena v protrakci. 

Z boku  

Hlava v p�edsunu, povolené b�išní svalstvo, hrudní hyperkyfóza, bederní hyperlordóza 
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Vyšet� ení ch� ze 

Schopen samostatn�  bez pom� cek, na delší vzdálenost  a do dopravních prost�edk�  

pou�ívá vycházkovou h� l, bez souhybu LHK (flek� n�  prona� ní dr�ení v loket. kl.), 

ve švih. fázi LDK vázne fx. kol. kl., ve vrcholu stojné fáze instabilita v obl. Pánve 

a ky� el. kl. sin., nášlap p�es patu, odval p�es medial. hranu plosky 

FIM Lokomoce (ch� ze/jízda na vozíku): 7 

Po špi� kách: lze 

Schody: zvládá samostatn�  bez opory o zábradlí 

FIM lokomoce (schody): 7 

Kratší vzdálenost, delší vzdálenost, v terénu: zvládá s mírnými obtí�emi 

Vyšet� ení stoje: nadváha 

Schopen samostan�  bez pom� cek, s odleh� ením LDK, pedes planovalgi, valgozita hlez. 

kl. sin., varixy, LDK v zevn�  rota� ním postavení, rotace trupu ad dx, LHK semiflek� ní 

dr�ení v loket. kl., L rameno ní�e 

Se zav� enýma o� ima:  lze bez obtí�í 

Na jedné noze: PDK - lze, LDK - pouze n� kolik sec, poté nesvede 

Tandem: výrazné titubace, nelze 

Vyšet� ení pánve: Pánev symetrická 

Dr�ení HKK:  LHK 

hypotrofie sv. pletence ramenního, otok v obl. prst� , ruky a záp� stí 
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akt. ROM  (vle�e na zádech): FX 160°, ABD 160°, ZR 20°, VR 50°, pas. lze. v plném 

rozsahu s mírnou bolestivostí v obl. delt. sv., loket. kl. 120°, záp� stí - palm. fyx 10°, 

dorzal. fx 20°, radial dukce 5°, uln. dukce 10°, prsty - EX v MP 0°, ABD, ADD - 

náznak pohbyu, palec - omez akt. hybnost ve všech kl. 

Svalová síla: difuz. sní�ená, v ram. kl. vázne selektivita pohybu - nelze ABD  a FX bez 

synkinezy do elevace v ram. kl. 

Spasticita: v obl. loekt. kl. - mírná 

Taxe: mírná inten� ní ataxie 

� ití orienta� n�  povrchové, hluboké,  stereognozie: zachováno 

PHK 

ROM., sval. síla: bez omezení 

Dr�ení: DKK 

LDK 

Dr�ení:  zevn�  rota� ní postavení v ky� l. kl. 

Kloubní rozsah: omez. VR v ky� el. kl. o 2/3 ROM, dorzal fx. s everzí o 1/3 ROM 

Svalová síla: mírn�  sní�ená difuz. v porovnání s PHK 

 Taxe: lehká inten� ní ataxie 

� ití orienta� n�  povrchové, hluboké: zachováno 

Sob� sta� nost: Pln�  sob� sta� ný 

Svlékání, oblékání, obouvání: zvládá samostatn� , mén�  zapojuje LHK  

Dominance HKK: pravák 
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Socializace: Pacient má v� tšinou dobrou náladu, je dob�e nalad� n, je rád mezi p�áteli, 

není t�eba zvláštní vedení p�i m�� ení. 

Komunikace: Zcela bez problém�  

Smyslové vnímání: V norm�  

Aktivní a pasivní hybnost: Paréza LHK, spasmus v prstech vyšší, v lokti a záp� stí 

mírn� jší, oslabený aktivní úchop LHK. Paréza LDK pohyb dorzální flexe lehce omezen, 

mírný flek� ní spasmus na LDK 

Sed: Bez opory mo�ný 

Postavování , posazování: Tendence více zat� �ovat PDK 

Výstupní hodnocení: U pacienta došlo k celkovému zlepšení hybnosti, jak HKK, tak 

DKK s p�etrváváním mírných problém�  p�i úchopu LHK. Zlepšení bych p� isoudil nové 

motivaci v podob�  našeho m�� ení, projevoval velkou snahu, dokonce si po�ídil na doma 

kolob� �ku aby ješt�  více zapojil posti�ené kon� etiny do aktivního pohybu.   

 Poznámka: S pacientam � . 1 byla ukon� ena spolupráce po druhém monitorování 

z d� vodu nutnosti absolvování rehabilita� ního pobytu s trváním více ne� jeden m� síc 

mimo Prahu a z � asových d� vod�  jsme ji� nemohli dále pokra� ovat ve spolupráci. 
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KAZUISTIKA PACIENTA � . 2 

ANAMNÉZA 

Jméno: K. S. 

Datum narození: 1. 3. 1990 

Pohlaví: �ena 

Ú� ast rodiny: nikoliv 

Zájem o terapii: motivována  

Komunikace: velmi dobrá 

Diagnóza: stp. i-CMP v povodí ACA, ACM I. dx. 17.11. 2010. Reziduální levostranná 

centrální hemipareza s v� tším posti�ením LHK, centr.pareza n. VII sin., lehký kognit. 

deficit v.s. (pam�
 ) 

Nyn� jší onemocn� ní:  

Datum p� íhody:   16.11.2009  

Typ nehody: 15.11. intoxikace pervitinem, rozvoj spavosti, 16.11. hospitalizována 

na IK, postupn�  rozvoj komatu, 17.11. zjišt� na i CMP v povodí ACA, ACM l.dx. 

s p�etlakem st�edo� árových struktur,  edem mozku, 17.11.2009 dekompresní 

kraniotomie, následn�  rezid. levostranná t� �ká hemipareza (LHK plegie), centr. pareza 

n.VII.l.sin. 

Alkohol:  0, ale 15.11. dávka pervitinu, poté zhoršení celkového stavu 

Je vedeno soudní stíhání: ne 
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První kontakt s léka� skou pomocí: Interní klinika, Sokolovská 9, hospitalizována jako 

intoxikace pervitinem, 17.11. bezv� domí 

Délka bezv� domí: od po� átku spavá, postupn�  rozvoj komatu, reakce jen na algický 

podn� t, mydriaza dx., následn�  tlumena pro edem, cca 10.den postupn�  odtlumována, 

návrat v� domí 

Vegetativní stav: ne 

GCS:  1-1-3 

Tracheostomie: TS do 12.12.09 

Druh posti�ení CNS:  hypodenzita FT 9x6.5x11cm,  p�etlak st�ed. struktur o 10-15 

mm, ischemie v povodí ACA a ACM l.dx. 

CT,MRI:  CT 27.12.09 stp. dekompr. kraniotomii patrna rozsáhlá hypodenzní zona dx. 

TFP odpovídající postischem. zm� nám v ter. ACA + ACM dx., st�edová rovina mírn�  

deviována ad sin o 3 mm, CT 25.5.10 stp. kranioplastice, nov�  pod p�íklopkou nad P 

hemisf. drobný hematom ší�e do 8 mm, drobné hematomy v m� kkých tkáních obli� eje 

pod orbitami, jinak beze zm� n. 

Operace: 17.11. dekompresní kraniotomie, 21.5.repozice kostní ploténky 

Pr� b� h hospitalizací: 16.11.09 - 17.11.09 interní kliniky Vyso� any, 17.11. FN 

Bulovka- CT, odvezena na NCH St�ešovice, následn�  ARO ÚVN St�ešovice, poté týden 

NK ÚVN St�ešovice, 3 týdny NK FTN Kr� , poté LDN do 22.2., od 22.2. RK ÚVN 

St�ešovice, poté RK Malvazinky, op� t RK ÚVN St�ešovice 4.6.-25.6.10 , 21.5.repozice 

kostní ploténky NCH St�ešovice. Od 25.6.2010 je doma. 

Komplikace: atelektáza horního plicního laloku dx. 18.11.2009 

Epilepsie: 1x epi parpoxysmus p�i operaci 21.5., neopakoval se, bez antiepi. medikace 

Antiepileptika:  0 
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Vývoj stavu kognitivních funkcí: brzy po návratu v� domí poznávala rodinu, 

komunikovala neverbáln� , po dekanylaci verbáln� , subj. pozoruje pouze horší 

krátkodoubou pam�
  a n� které výpadky dlouhodobé pam� ti 

Vývoj hybnosti: levostranná plegie, postupn�  zlepšena LDK, p�etrvává plegie LHK, 

nyní náznak flexe v lokti 

Vývoj � e� i:  po dekanylaci lehce dysartrie, bez afázie 

Vývoj sob� sta� nosti: postavována od konce 12/09, ale bez opory o LDK, ve vys. 

chodítku, ch� ze ve vysokém chodítku s dopomocí od 1/10, postupn�  ch� ze s 1 FB od 

5/10, nyní zvládne i bez FB 

Podpora rodiny: bydlí s rodinou, otec, matka, sestra s ment. posti�ením 

Partnerské vztahy: ne 

Pom� cky: seda� ka na vanu, FB 

Sob� sta� nost: zvádne se samostatn�  obléci, nemá problémy z kognit. hlediska, zvládá 

p�ípravu lehkého jídla (míchaná vejce), nají se sama PHK, pot�ebuje dopomoc 

s krájením, pou�ívá upravené prkénko, p�i koupání asistuje matka, dopomáhá umýt 

pravou stranu a záda 

Rodinná anamnéza: rodi� e zdrávi, sestra po perinat. asfyxii, ment. retardace 

Osobní anamnéza: stav po SVT 10/09 a 2/10, WPW sy, sledována v IKEM, stp. 

neúsp� šné ablaci operace: viz. NO úrazy: 0 

Sociální anamnéza: svobodná, �ije s rodi� i a sestrou, ukon� ila 4. ro� ník�����������	�

sport. za�ízení, ud� lala maturitu z � J, teorie sportu, ekonomiky a ú� etnictví, zbývá jí 

mat. zk. z AJ. Nyní na PÚ 

Alergická anamnéza: - 

Farmakologická anamnéza:  Citalec, Baclofen, Godasal 



 

- 50 - 

 
 
 

Gynekologická anamnéza: p�ed NO u�ívala hormonální antikoncepci, nyní 0,          

bez gynekologických obtí�í 

Toxikologická anamnéza:  nikotinismus do NO, 1x m� sí� n�  pervitin do NO  

Bolest: neeviduje 

Vstupní vyšet� ení:  

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

Mobilita 

Pohybové stereotypy: patologické s p�et� �ováním pravostranných kon� etin. p�esuny 

zvládá samostatn� , bez rizika pádu 

Mobilita na l � �ku:  samostatn�   

Pom� cky: FB v PHK 

Hodnocení postavy a dr�ení t� la: hlava v p�edsunu, ramena v  protrakci (asymetrie), 

asymetrické torakobrachiální trojúhelníky  

Vyšet� ení statické 

Zezadu: v� tší zatí�ení PDK, LDK v odleh� ení, zámek kolene bilat. (na PDK 

a� rekurvace), AV pánve, hyperlordóza Lp, pravé rameno v elevaci LHK v semiflexi 

v loketním kloubu      a flexi prst� , asymetrické torakobrachiální trojúhelníky 

Zep� edu: levé koleno v semiflexi, asymetrické polo�ení patel. AV pánve, asymetrické 

torakobrachiální trojúhelníky, pravé rameno v elevaci, LHK v semiflexi v loketním 

kloubu a flexi prst�  

Z boku: hlava v p�edsunu, povolená b�išní st� na, hrudní hyperkyfóza, bederní 

hyperlordóza 
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Vyšet� ení ch� ze: schopna samostatné sch� ze s jednou FB, na kratší vzdálenosti i bez 

pom� cky. P�i ch� zi vázne kontraktace trupu, souhyb HKK je minimální. Ch� ze je 

nerytmická, výrazn�  zkrácena je stojná fáze LDK. P�i švihové fázi dochází k elevaci 

pánve, cirkumdukci LDK, vázne aktivní flexe kolenního kloubu, nášlap LDK je p�es 

špi� ku, ploska se stá� í do inverze, odval vázne. P�i ch� zi výrazná nestabilita L 

kolenního kloubu. Ch� ze po špi� kách nelze, pozadu velmi pomalu. Schody zvládá 

samostatn�  s  FB.  

Vyšet� ení vstoje 

Schopna samostatného stoje bez zevní opory. Dr�ení t� la p�i stoji: v� tší zatí�ení PDK, 

LDK v odleh� ení, zámek kolene bilat. (na PDK a� rekurvace), AV pánve, hyperlordóza 

Lp, pravé rameno v elevaci LHK v semiflexi v loketním kloubu a flexi prst� . 

Stoj I., II. zvládá, stoj III. a v semitandemu s titubacemi, po cca 15s padá k levé stran� , 

na špi� kách i na patách nelze. 

Vyšet� ení pánve: v anteverzi  

Dr�ení HKK 

LHK dr�ena ve VR v RAK, semiflexi v loketním kloubu, flexi prst� . Pasivn�  lze 

protáhnout, rozsah mírn�  omezen do FLX, ABD a ZR pro bolest. Aktivní pohyb lze      

se souhybem trupu v loketním kloubu v rozsahu cca 50°.  

Spasticita: p�ítomna spasticita flexor�  loketního kloubu (stupe�  2 dle Ashwortha) 

a flexor�  záp� stí a prst�  (stupe�  3 dle Ashwortha) 

Taxe, diadochokineza:  nelze 

� ití orienta� n�  povrchové, hluboké - hypestezie na LHK, polohocit a pohybocit 

minimáln� . 
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Dr�ení DKK 

Aktivn�  lze pohyb v kolenním kloubu a KYK, akrum nelze. Pasivn�  rozsahy bez 

omezení s výjimkou akra LDK, kde lze dotáhnout do cca 80°. P�ítomna spasticita 

m. triceps surae. 

� ití orienta� n�  povrchové, hluboké - hypestezie na LDK, polohocit a pohybocit 

minimáln� . 

Sob� sta� nost 

Svlékání, oblékání, obouvání – zvládá samostatn� , bez zapojení levostranných kon� etin  

Dominance HKK: pravák  

Socializace 

Není t�eba zvláštního vedení pacientky p�i monitorování, je spolupracující s ob� asnou 

pot�ebou motivování  

Komunikace: zcela bez problém�  

Smyslové vnímání: v  norm�  

Aktivní a pasivní hybnost 

Paréza LHK, velký spasmus v prstech i v lokti a záp� stí, neschopnost aktivního úchopu 

LHK. Paréza LDK, výrazný flek� ní spasmus na LDK  

Sed: bez opory mo�ný  

Postavení DKK: vázne opora o levou plosku, akrum se stá� í do inverzního postavení  

Dr�ení HKK:  LHK dr�ena v semiflexi v loketním kloubu, VR v RAK a flexí prst�  
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Dr�ení t � la: tendence ke kyfotizaci trupu 

Trupové svalstvo: palpa� ní citlivost v oblasti m. quadratus lumobrum a šikmého 

b�išního svalstva bilat. 

Postavování,  posazování: nebobathovsky s p�et� �ováním pravostranných kon� etin 

Postavování, posazování: tendence více zat� �ovat PDK 

Výstupní hodnocení: u pacientky nedošlo k výraznému zlepšení hybnosti, zvlášt�  

vázne úchop LHK 

 

 6.1.3 Organizace a podmínky monitoringu 

U obou m�� ených pacient�  jsem se sna�il dodr�et stejné podmínky, aby získaná 

data byla srovnatelná. Monitorování jsme absolvovali ve volné cvi� ební místnosti 

na KRL 1.léka�ské fakulty a VFN v Praze Jeliko� pou�ívané náramky (WMS) jsou 

lehce p�enosné, k m�� ení nám sta� ila základn�  vybavená cvi� ební ordinace. Teplota 

v místnosti byla v rámci mo�ností v�dy stálá a provád� né cvi� ební jednotky byly v�dy 

stejné. 

Z � asových d� vod�  byli vybráni pouze dva pacienti, sna�ili jsme se m�� ení 

uskute� nit v týdenním intervalu, v�dy ve stejný den, ale z organiza� ních d� vod�  

to nebylo v�dy mo�né. Ale sna�ili jsme se zachovat jednu d� le�itou podmínku, 

monitorování bylo provád� no poka�dé po rutinní terapii s fyzioterapeutem, tudí� 

pohybový aparát pacienta byl optimáln�  nastartovaný.  

Z organiza� ního hlediska jsme u obou pacient�  postupovali stejn� . Seznámení 

pacienta s p�ístrojem i samotný monitoring provád� la v�dy jedna a ta samá osoba. 

Na za� átek jsme pacient� m vysv� tlili smysl našeho výzkumu, naše cíle a o� ekávání 

a samotný zp� sob monitorování WMS systémem, a jak toto vše bude probíhat.  
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V�dy byl monitorován jen jeden pacient, jeliko� musel být p�i provád� ní 

domluvených cvik�  pe� liv �  sledován a usm� r� ován, také ur� itou roli hrál faktor � asu     

a m�� ení rychlosti provád� ní úkol� , a proto bylo nemo�né m�� it oba pacienty najednou. 

Po instruktá�i byl pacient� m dán prostor pro p�ípadné dotazy. Poté bylo zahájeno 

m�� ení.  

Celý proces monitorování a provád� ní cvi� ebních jednotek trval cca 30 minut. 

Cvi� ebních jednotek bylo p� t:  1. Proplést prsty p�ed sebou, a p� l kruhem zvednout 

pa�e nad hlavu (jako u náp�ahu p�i štípání d�eva sekyrou) ale pohyb musel být plynulý a 

pomalý, 2.  Zvednout prázdnou láhev vody ze stolu a simulovat pití, 3.  Zvednout 

prázdnou láhev vody ze stolu a simulovat nalévání tekutiny do nádoby, 4.  Supinace a 

pronace (ka�dá ruka zvlášt´ a pokud to pacient nezvládl posti�enou rukou mohl si 

pomoci zdravou), 5.  Druhá základní diagonála (flek� ní a exten� ní vzorec) z Kabata.  

Ka�dou z nich provád� l pacient desetkrát. Po skon� ení všech p� ti úkol�  m� l pacient 

prostor na odpo� inek a nabrání nových sil a celý proces se opakoval ješt�  jednou. Celý 

popsaný proces p�edcházela terapie s fyzioterapeutem se zam�� ením na posti�enou HK. 

Oba pacienti provád� li tém��  toto�né cvi� ební úkoly a pot�ebovali                      

na to p�ibli�n �  stejný � as.  K získání informací o monitoringu pomocí WMS senzor�  a 

dojm�  samotných pacient�  z celého podstoupeného procesu jsme pou�ili metodu 

dotazníku,  který obsahoval jak uzav�ené, tak polouzav�ené otázky.  

V nich nás hlavn�  zajímala p�íjemnost pou�itých senzor�  p�i m�� ení  pro 

pacienta, jeho subjektivní pocity p�i monitoringu WMS systémem, spokojenost 

s terapeutem a zárove�   snadnost manipulace s p�ístrojem. 
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 6.1.4 Pou�ité vybavení 

Jedna z mnoha výhod naší metody (akcelerometrie) je bezesporu nenáro� nost 

zajišt� ní pot�ebného vybavení. P�i vlastním m�� ení jsme pot�ebovali sadu náramk�  

(WMS), která se skládala ze t�í senzor� :  

·  „left“ senzor, který se p� ipev� uje na levé záp� stí, nastavitelným suchým zipem 

(stejný zp� sob jako bychom si navlékali hodinky) 

·  „right“ senzor, který se p�ipev� uje na pravé záp� stí té� nastavitelným suchým 

zipem 

·  „body“ senzor, který se p�ipev� uje speciální sponou na opasek pacienta 

Ka�dý senzor je opat�en stavovými LED diodami, které informují o aktuálním 

stavu senzoru. 

Další pot�ebná v� c byla �idle s pevnou bází, aby zajiš
 ovala co nejdokonalejší 

mo�nou stabilitu pacienta p�i provád� ní nau� ených a m�� ených cvik� .  

Nastavitelné lehátko, které se p�izp� sobovalo výšce pacienta a vyu�ívalo se jako 

op� rná báze p�i provád� ní n� kterých cvik� . 

Oby� ejná láhev vody, kterou jsme pou�ívali pro simulaci jednoho ze cvik� , co� 

bylo zvednout ji  a napít se. 

Hodinky, abychom mohli kontrolovat za� átek a konec cvi� ení. 

Papír a psací pot�ebu, abychom zaznamenali ji� zmi� ovaný � asový za� átek 

a konec cvi� ení.K zajišt� ní dat z  náramk�  a jejich inicializaci byl pou�it po� íta�  

s nainstalovaným aplika� ním softwarem pro (WMS) – WMSAPP (Wrist Motion Senzor 

Application software).  
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6.2 Výsledky 

Jak ji� bylo uvedeno,  pacienti podstoupili m�� ení své pohybové aktivity, hlavn�  

posti�ených kon� etin v  intervalu jednou týdn�  po dobu jednoho m� síce a to pomocí 

WMS systému. Spolupráce s pacientem � . 1 musela být ukon� ena z organiza� ních 

d� vod�  po druhém m�� ení.  

V rámci praktické � ásti práce jsme cht� li zjistit výhody a nevýhody dané 

technologie, mo�nosti jejího vyu�ití v klinické praxi, zárove�  zp� sob zpracování dat, 

dojmy zdravotního pracovníka i samotných pacient� .  

 

 6.2.1 Zpracování  dat  a  výsledky  monitoringu  WMS senzory 

U obou pacient�  jsme získali t� i sady dat prezentované v grafech a to po ka�dém 

jednotlivém m�� ení. B� hem samotného monitorování se data automaticky ukládala      

do pam� ti senzor�  umíst� ných na obou záp� stích a opasku pacienta.  

Po ukon� ení m�� ení se senzory p�ipojily k po� íta� i vybavenému speciálním 

softwarem WMSAPP (Wrist Motion Sensor  Application Software), který umo�� oval 

vyta�ení, ukládání a zpracování dat ve form�  ji� zmi � ovaných graf� .  

Ka�dý graf obsahoval t� i k�ivky (zelenou, modrou, � ervenou). 

·  zelená k�ivka zobrazovala funkci senzoru umíst� ného na opasku pacienta 

·  modrá k�ivka zobrazovala funkci senzoru umíst� ného na jeho levém záp� stí  

·  � ervená k�ivka zobrazovala funkci senzoru umíst� ného na jeho pravém záp� stí  

První graf znázor� oval pohybovou aktivitu m�� ených kon� etin pacienta na základ�  

m�� ení akcelerace, a to v (%). Druhý graf znázor� oval celkovou rotaci m�� ených 
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kon� etin pacienta a to (deg � s). T�etí graf znázor� oval maximální rotaci m�� ených 

kon� etin pacienta a to (deg � 3s). 

Nejvíce nás zajímaly první grafy, které jsme srovnávali po ka�dém jednotlivém 

m�� ení pacienta, abychom zjistili p�ípadné zlepšení nebo zhoršení jeho pohybové 

aktivity. Jeliko� oba vybraní pacienti provád� li p�i m�� ení velice podobné úkoly a byli 

stejného posti�ení, porovnávali jsme jejich výsledky mezi sebou, abychom srovnali 

stupn�  aktivity jejich posti�ených kon� etin a jejich individuální snahu o aktivní pohyb. 

P�o porovnání graf�  z jednotlivých m�� ení jsme nezaznamenali výrazné rozdíly. 

P�isuzuji to tomu, �e pohyby byly vykonávány pe� liv �  a správn�  a v pr� b� hu jejich 

m�� ením nevyskytla �ádná výrazná odchylka. Pro detailn� jší validní interpretaci 

nam�� ených dat by bylo pot�eba porovnání s normami nam�� enými u kontrolní skupiny 

zdravých jedinc� , které všeak v této fázi projektu ješt�  nebyly k dispozici. 

Nespornou výhodou zvoleného zp� sobu m�� ení bylo, �e pacient po nasazení 

senzor�  a prezenci terapeuta p�i provád� ní nau� ených cvik�  m� l ji� podv � dom�  v� tší 

motivaci a snahu vydat ze sebe maximum úsilí, jeliko� byl p�edem seznámen s tím,       

�e se vše snímá a bude zjistitelné v získaných datech.  

Zárove�  však bylo velkou nevýhodou tohoto postupu, �e pacient byl monitorován 

jen velmi krátkou dobu ve vyhrazených � asových intervalech, na které se mohl p�edem 

p�ipravit. Zbytek týdne byl v domácím prost�edí,  kde se mohl chovat úpln�  jinak a jeho 

snaha zapojit posti�enou kon� etinu do aktivního pohybu mohla být výrazn�  menší, co� 

ale bylo � áste� n�  zjistitelné mírou zlepšení její pohyblivosti od  jednoho m�� ení 

ke druhému.  
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 6.2.2 Výsledky dotazníkového šet� ení 

Po�ádal jsem pacienty po ukon� ení bloku monitorování o vypln� ní dotazníku, který 

m� l za cíl stru� n�  zhodnotit, jak jim monitoring vyhovoval a jaký byl jejich dojem 

z celého absolvovaného procesu.  

Pova�uji za nutné zmínit, �e vzorek dotazovaných byl p�íliš malý na to, aby získané 

výsledky m� ly  vypovídající hodnotu. Vybraní pacienti byli velmi odlišní, první mu� 

(66) a druhá �ena (21), co� m� lo za význam zjistit, jak budou vnímat tuto novou 

technologii v� kov�  odlišné kategorie.  

M�� ení u pacientky bylo provád� no v intervalu jednou týdn�  po dobu jednoho 

m� síce, stejný plán jsme m� li i u pacienta (mu�e), ale bohu�el spolupráce musela být 

p�erušena z organiza� ních d� vod� , jeliko� musel absolvovat rehabilita� ní pobyt mimo 

Prahu.  

Pacienti byli monitorováni jednou týdn�  p�i vykonávání nau� ených cvik� . Zp� sob 

m�� ení jim vyhovoval dle jejich odpov� di, �e je pohodlný a �e celý proces vnímají jako 

další motivaci k aktivn� jšímu p�ístupu k rehabilitaci.  

Jeden z pacient�  uvád� l otok v oblasti záp� stí posti�ené ruky HK v období 

absolvování m�� ení, jinak s vyu�itím náramk�  nem� li �ádný problém. Monitoring 

vnímali oba pacienti jako bonusovou dávku cvi� ení provád� nou zábavným cvi� ením. 

Jako hlavní roli terapeuta uvedli vysv� tlování jednotlivých krok�  p� i m�� ení 

pro dosa�ení o� ekávaných výsledk�  a p�i vlastním m�� ení dozor nad správností 

vykonávaní cvik� . 

Osobn�  jsem p�i vlastním m�� ení nevypozoroval �ádné velké nevýhody 

ani limitující prvky, jak pro m� , tak pro m�� eného pacienta. Jen se domnívám, �e je 

ješt�  zapot�ebí vyladit ur� ité datové a programové nedostatky, jeliko� jsem musel 

p�i své studii p�erušit m�� ení po dobu dvou týdn�  z d� vodu technické závady senzor� .  
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Za nejv� tší výhodu této technologie pova�uji prvek motivace pacienta, který uvidí 

na vlastní o� i objektivní výsledky jeho sna�ení, i kdy� je subjektivn�  p�íliš nevnímá. 

Jednoduchost její obsluhy ze strany terapeuta a zárove�  její pohodlnost pro pacienta 

je ob� ma zú� astn� nými stranami vnímána pozitivn� . 
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7 DISKUSE 

 V této bakalá�ské práci jsme se zam�� ili na vyu�ití p�ístrojové kontroly 

pohybové aktivity pacient�  po poškození mozku. Jinak �e� eno, monitoring pacient�  

pomocí WMS systému. 

 Sou� ástí p�íslušenství jsou t� i senzory umíst� né na t� le pacienta v oblastech, 

které máme v úmyslu snímat. Hlavní výhody pou�ití náramk�  je jejich snadná obsluha  

a dobrá snášenlivost pacienty. 

 WMS senzory byly primárn�  vytvo�eny pro monitoring pohybu u pacient�  

po poškození mozku. Co� pova�uji za velice u�ite� né, jeliko� touto technologií 

je mo�né objektivn�  poukázat na míru zlepšení, nebo nezlepšení snímaných posti�ených 

kon� etin. A ujistit se zda zvolená pohybová terapie nese �ádoucí výsledky, p�ípadn�  

ji upravit  nebo  zm� nit.  

 Osobn�  si myslím, �e ji� zmi� ovaná technologie je pln�  aplikovatelná i u �ady 

jiných pohybových onemocn� ní.  

 Výhodou náramk�  je to, �e obdr�ená data se ukládají p�ímo do jejich vnit�ní 

pam� ti, co� znamená, �e k jejich plné funk� nosti nejsou pot�eba �ádné kabely a jiná 

za�ízení. Je nutné poukázat na jejich  nízkou hmotnost umo�� ující  snadnou manipulaci. 

Snadná obsluha a vysoká �ivotnost vnit�ní baterie usnad� uje vyu�ití náramk�  

v domácím prost�edí samotným pacientem, p�ípadn�  s malou pomocí od n� koho z � len�  

rodiny. Data se p�i napájení senzor�  po� íta� em ukládají do jeho pam� ti a následn�  

po ukon� ení bloku monitorování se p�edají terapeutovi, který data zpracuje, p�ípadn�  

porovná a vyhodnotí výsledky.  
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Jako drobnou nevýhodu náramk�  jsem zaznamenal, �e nejsou vod� odolné,  

to m� �e být drobný handicap pro pacienta, který musí bedliv �  sledovat, aby nedošlo 

ke kontaktu s vodou  nebo  jinou tekutinou ( p�i pití, mytí rukou ).  Další malou 

nevýhodu zaznamenanou samotným pacientem je,  �e ho náramky limitovaly 

p�i p�evlékání.  

 Tudí� bych rád poukázal, �e je do budoucna nutné zapracovat na t� chto 

drobných nedostatcích, abychom zajistili dokonalejší efektivnost. P�esto, podle mého 

názoru, výhody WMS senzor�  p�eva�ují. Proto bych pln�  doporu� oval jejich vyu�ití 

v rehabilitaci a klinické praxi.   
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8 ZÁV� R A DOPORU� ENÍ  

V první � ásti své bakalá�ské práce jsem se pokusil shrnout nejd� le�it � jší 

poznatky a informace o �ešené problematice. Z oblasti akcelerometrie jako takové         

a r� znorodosti jejího vyu�ití, hlavn�  jsem se zam�� il na její za�azení do oblasti 

zdravotnictví  a  rehabilitace. Také jsem se sna�il zaznamenat nejaktuáln� jší informace 

p�ímo o vyu�itém p�ístroji (WMS senzory), které pova�uji za nezbytné pro pozd� jší 

práci a manipulaci s p�ístrojem.  

Jeliko� jsem si vybral na monitorování pacienty po cévní mozkové p�íhod� , 

pova�oval jsem za d� le�ité doplnit teoretickou � ást také poznatky            o tomto 

posti�ení.  

V druhé � ásti své práce jsem popsal samotný pr� b� h monitoringu pomocí WMS 

systému u pacient�  po cévní mozkové p�íhod� . Objasnil jsem výb� r vyšet�ovaných 

osob, podmínky a organizaci m�� ení i pou�ité vybavení.  

P�i samotném m�� ení jsem nezaznamenal výrazn� jší komplikace ani ze strany 

obsluhy p�ístroje a ani ze strany vyu�ití pacientem. Vše, na co se musí dbát 

z technického pohledu p�ístroje,  je správné napájení senzor�  a jejich inicializace p�ed 

monitoringem, ale vše zmín� né je pom� rn�  snadné.  

Senzory samotné jsou velmi lehké a jejich p�ipevn� ní suchým zipem je ideáln�  

vy�ešené, jeliko� i pacienti sami bez výrazn� jších problém�  si je byli schopni  nasadit. 

Vybraní pacienti byli typov�  velmi odlišní, první mu� (66) a druhá �ena (21),       i kdy� 

m� li stejný typ posti�ení (hemiparéza) a to z toho d� vodu, abychom zjistili, jak se 

vypo�ádají odlišné v� kové kategorie se stejným posti�ením s touto technologií. I tak  je  

toto velmi malý vzorek pacient� , aby dosa�ené výsledky m� ly vypovídající hodnotu. 

� asový rozvrh monitoringu, který jsme zvolili (jednou týdn�  po dobu jednoho m� síce) 

z d� vodu � asové tísn� , také nebyl ideální. M�� ení pod dohledem terapeuta nutí pacienta 
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k nep�irozenému sna�ení. Podle mého názoru by bylo efektivn� jší, aby byl pacient 

monitorován v pr� b� hu celého období rehabilitace na klinice, v jeho p�irozeném 

prost�edí, co� znamená bu	  v domácím prost�edí, nebo p�i jeho pobytu v denním 

stacioná�i kliniky, b� hem jeho volného � asu,tj. bez dohledu a  p�ítomnosti terapeuta a to 

pro dosa�ení co nejobjektivn� jších výsledk�  m�� ení a mo�nosti stanovení dalších 

rehabilita� ních postup� . Co� byla forma m�� ení uskute� n� ná v rámci testovací studie 

WMS senzor�  na KRL. 

Cílem mé práce bylo zhodnotit d� le�itost a mo�nosti vyu�ití monitoringu 

pomocí akcelerometr�  p� i rehabilitaci, v našem p� ípad�  u pacient�  s poškozením 

mozku (s hemiparézou) a ukázat na výhody a nevýhody dané technologie.  

 Vzhledem k malému vzorku vyšet�ovaných nelze pova�ovat dosa�ené výsledky 

za sm� rodatné. Tato práce by však mohla p�edstavovat malý kr�� ek k rozší�ení 

myšlenky vyu�ití nových technologií v rehabilitaci a konkrétn�  akcelerometrie.  
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10 SEZNAM ZKRATEK 

a.   arteria 

AG   angiografie 

AS   arterioskleróza  

BP   BrainPort 

CBF   cerebral blood flow 

CMP   cévní mozková p�íhoda 

CT   výpo� etní tomografie 

DKK   dolní kon� etiny 

EKG   elektro – kardiografie  

FB    francouzská berle 

hCMP   hemoragická cévní mozková p�íhoda 

HKK   horní kon� etiny 

iCMP   ischemická cévní mozková p�íhoda 

ICH   intracerebrální hemoragie 

kl   kloub 

KRL   Klinika rehabilita� ního léka�ství 

mm   musculi 

MRI   magnetická rezonance 
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NO   nyn� jší onemocn� ní 

SAH   subarachnoidální hemoragie 

stoj I   normální stoj se zrakovou kontrolou 

stoj I + ZO  normální stoj bez zrakové kontroly  

stoj II   stoj v úzké bázi se zrakovou kontrolou 

stoj III   stoj v úzké bázi bez zrakové kontroly 

UK   Univerzita Karlova 

VFN   Všeobecná fakultní nemocnice 

VH   vycházková h� l 

WMS   Wrist motion sensor 

WMSAPP  Wrist motion sensor application software   
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P� íloha 2: Druhé výsledky m�� ení pacientky � . 2 z data 1. 4. 2011 
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P� íloha 3: T� etí výsledky m�� ení pacientky � . 2 z data 29. 4. 2011 
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P� íloha 4: � tvrté výsledky m�� ení pacientky � . 2 z data 6. 5. 2011 
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P� íloha 5: První výsledky m�� ení pacienta � . 1 z data 23. 3. 2011 
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P� íloha 6: Druhé výsledky m�� ení pacienta � . 1 z data 15. 4. 2011 
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P� íloha 7: Dotazník pro pacienty – vypln� ný pacientem � . 1 (mu�) 

Dotazník pro pacienty 

1. Jaký je váš v� k? 

a) mén�  ne� 18 let 

b) 18 – 40 let 

c) 41 – 60 let 

d) více ne� 60 let 

�

2. Vaše pohlaví? 

a) mu� 

b) �ena 

 

3. jaké máte vzd� lání? 

a) základní 

b) s maturitou 

c) vyšší odborné  

d) vysokoškolské  

e) bez vzd� lání 
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4. Jaké je vaše zam� stnání 

a) student 

b) pracující  

c) d� chodce 

d) invalidní d� chodce 

e) nezam� stnaný 

f) jiná odpov�	  

 

5. poprvé p�icházíte do kontaktu s akcelerometrem? 

a) ano, úpln�  poprvé 

b) ne, ješt�  p�ed rehabilita� ním obdobím 

c) ne, ji� jednou p� i rehabilitaci 

d) ne, u� mnohokrát p�i rehabilitaci 

 

6. Jak dlouho jste byl akcelerometrem m�� en p�i p�edchozím kontaktu? 

a) jednou, po dobu n� kolika minut 

b) mén�  ne� týden  

c) týden a� dva týdny 

d) dva týdny a� m� síc  

e) více jak m� síc��



 

- 79 - 

 
 
 

�

7. Pou�ívali jste akcelerometr jen na klinice p�i terapii? 

a) ano, jen na klinice 

b) ne, jen v domácím prost�edí 

c) na klinice i v domácím prost� edí 

d) nikdy jsem s tímto p�ístrojem nep�išel do kontaktu 

 

8. Vyhovuje vám zp� sob monitorování? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

9. Z jakých d� vod�  vám vyhovuje tento zp� sob? 

a) je to pohodlné 

b) motivuje m�  to k aktivn� jšímu cvi� ení 

c) mám o d� vod víc, pro�  se sna�it 

d) jiná odpov�	  
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10. Omezuje vás v n�� em umíst� ní m�� ících náramk� ? 

a) ne v� bec 

b) ano, mám z nich nep�íjemný pocit 

c) omezují m�  p� i p� evlékání 

d) otekla mi p� i jejich nošení posti�ená ruka 

e) jiná odpov�	  

 

11. Jak vnímáte roli terapeuta p�i m�� ení na klinice? 

a) dává mi pokyny a vysv� tluje jednotlivé kroky k dosa�ení nejlépe mo�ného výsledku 

b) fyzicky mi pomáhá p�i provád� ní cvik�   

c) pasivn�  dohlí�í na správnost provád� ní cvik�  

d) jiná odpov�	  

 

12. Vysv� tlí vám terapeut všechny kroky vedoucí ke správnému m�� ení p�ed vlastním 

monitoringem? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 
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13. Vnímáte d� le�itost podstoupení tohoto m�� ení? 

a) ano 

b) ne, vnímám to spíše jako ned� v� ru v�� i mé osob�   

c) ano, vnímám to jako motivaci k aktivn� jšímu p�ístupu k rehabilitaci 

d) je mi to jedno  

e) jiná odpov�	  

 

14. Cht� l(a) by jste podstoupit monitoring akcelerometrem ješt�  n� kdy v budoucnosti? 

a) ano, zajímá m�  jak na m�  rehabilitace p� sobí i objektivn�  

b) ne, u� nikdy 

c) nemám s tím problém 

d) nevyhledával bych to 
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P� íloha 8: Dotazník pro pacienty – vypln� ný pacientem � . 2 (�ena) 

Dotazník pro pacienty 

1. Jaký je váš v� k? 

a) mén�  ne� 18 let 

b) 18 – 40 let 

c) 41 – 60 let 

d) více ne� 60 let 

 

2. Vaše pohlaví? 

a) mu� 

b) �ena 

 

3. jaké máte vzd� lání? 

a) základní 

b) s maturitou 

c) vyšší odborné  

d) vysokoškolské  

e) bez vzd� lání 
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4. Jaké je vaše zam� stnání 

a) student 

b) pracující  

c) d� chodce 

d) invalidní d� chodce 

e) nezam� stnaný 

f) jiná odpov�	  

 

5. poprvé p�icházíte do kontaktu s akcelerometrem? 

a) ano, úpln�  poprvé 

b) ne, ješt�  p�ed rehabilita� ním obdobím 

c) ne, ji� jednou p� i rehabilitaci 

d) ne, u� mnohokrát p�i rehabilitaci 

 

6. Jak dlouho jste byl akcelerometrem m�� en p�i p�edchozím kontaktu? 

a) jednou, po dobu n� kolika minut 

b) mén�  ne� týden  

c) týden a� dva týdny 

d) dva týdny a� m� síc  

e) více jak m� síc  
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7. Pou�ívali jste akcelerometr jen na klinice p�i terapii? 

a) ano, jen na klinice 

b) ne, jen v domácím prost�edí 

c) na klinice i v domácím prost� edí 

d) nikdy jsem s tímto p�ístrojem nep�išel do kontaktu 

 

8. Vyhovuje vám zp� sob monitorování? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

9. Z jakých d� vod�  vám vyhovuje tento zp� sob? 

a) je to pohodlné 

b) motivuje m�  to k aktivn� jšímu cvi� ení 

c) mám o d� vod víc, pro�  se sna�it 

d) jiná odpov�	  
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10. Omezuje vás v n�� em umíst� ní m�� ících náramk� ? 

a) ne v� bec 

b) ano, mám z nich nep�íjemný pocit 

c) omezují m�  p� i p�evlékání 

d) otekla mi p� i jejich nošení posti�ená ruka 

e) jiná odpov�	  

 

11. Jak vnímáte roli terapeuta p�i m�� ení na klinice? 

a) dává mi pokyny a vysv� tluje jednotlivé kroky k dosa�ení nejlépe mo�ného výsledku 

b) fyzicky mi pomáhá p�i provád� ní cvik�   

c) pasivn�  dohlí�í na správnost provád� ní cvik�  

d) jiná odpov�	  

 

12. Vysv� tlí vám terapeut všechny kroky vedoucí ke správnému m�� ení p�ed vlastním 

monitoringem? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 
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13. Vnímáte d� le�itost podstoupení tohoto m�� ení? 

a) ano 

b) ne, vnímám to spíše jako ned� v� ru v�� i mé osob�   

c) ano, vnímám to jako motivaci k aktivn� jšímu p�ístupu k rehabilitaci 

d) je mi to jedno  

e) jiná odpov�	  

 

14. Cht� l(a) byste podstoupit monitoring akcelerometrem ješt�  n� kdy v budoucnosti? 

a) ano, zajímá m� , jak na m�  rehabilitace p� sobí i objektivn�  

b) ne, u� nikdy 

c) nemám s tím problém 

d) nevyhledával bych to 

 

 

 

 


