
 

Abstrakt 

V posledních letech se na trhu objevily spektrometry pro měření malých objemů v řádu 

mikrolitrů. Jejich hlavní aplikační oblastí je stanovení proteinů, resp. proteinů a 

nukleových kyselin vedle sebe přímou spektrofotometrií, popř. dalšími spektrálními 

metodami. Jedním z takových přístrojů je i spektrofotometr NanoVue
TM

 Plus (GE 

Healthcare). V práci byla nejprve ověřována použitelnost tohoto přístroje (stabilita) a 

optimalizovány podmínky měření (objem vzorku). Pro stanovení proteinů přímou 

spektrofotometrií byly využity přednastavené programy na tomto přístroji, data byla 

ověřena nezávislým výpočtem. Dále bylo studováno ovlivnění naměřených hodnot 

rozdíly ve složení různých proteinů. Jak ukazují výsledky této diplomové práce, 

nejsprávnějších výsledků se dosahuje s použitím přednastaveného programu E 1%, když 

se potřebná hodnota E 1% zjistí experimentálně. Naopak použití programu Protein UV 

poskytuje výsledky často výrazně odlišné od správných hodnot a projevuje se zde 

vysoká závislost na složení proteinu. 
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