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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce se zabývá vývojem nové UHPLC metody 
pro stanovení rozkladných produktů tetrakain-hydrochloridu. Práce je napsána téměř bez 
překlepů, řazení kapitol je logické. Nová rychlá metoda bude využita v praxi. 
 
Dotazy a připomínky:  
Je termín ultra-účinná kapalinová chromatografie správně? 
V abstraktu a dále pak v průběhu celé práce hovoříte o směsi vody a kyseliny fosforečné, 
popř. mravenčí jako o pufru. Je to správně? 
V AJ názvu chybí množné číslo u slova product. 
Prosím o vysvětlení tzv. čerpadel s konstantním průtokem 
Na str. 18 v kap. 3.2.4. věta: " Pokud mají standard a neznámá látka odlišné retenční 
charakteristiky, jedná se o různé chemické látky. " Vysvětlete, jak lze takové charakteristiky 
zjistit. Jak je tomu v biologickém materiálu? 
Na str. 19 píšete, že při metodě vnějšího standardu nejdříve nastříkneme vzorek a potom 
standard. Nebylo by to praktičtější obráceně? 
Proč je metoda IS přesnější? Jmenujte také její nevýhody. 
Na str 20. tvrzení:"…kolony UHPLC mají velikost 5-10cm,…. sub 2 um částice (1,7 um).."je 
to správně? 
Str. 20 jsou všechny sorbenty v UHPLC hybridní? 
Str. 34  tabulka 3 Co znamená A a B ? 
Str. 37 Jaká byla koncentrace octanového pufru? Nedocházelo ke srážení při vyšším podílu 
organického rozpouštědla? 



Str. 42 tabulka 13. : MF acetonitril: pufr - jaký pufr?? V tabulce je uvedena kolona Kinetex 50 
x 4,6mm do té doby ovšem píšete o koloně 150 x 4,6 mm, kdy došlo k její změně?  
Jak si vysvětlujete korelační koeficient 0,9967? 
Na straně 54 v průběhu stabilitní studie se výšky všech píků zvyšují, jak si to vysvětlujete?   
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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