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Mgr. Blanka Tycova vypracovala svou rigorézni praci (RP) na Katedie analytické chemie, Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Kralové pod vedenim doc. RNDr. Dalibora Satinského. Prakticka &4st byla naméiena v laboratofi Odd&leni
klinické hematologie Pardubické krajské nemocnice, a.s. RP obsahuje 66 stran, 74 citaci, 12 obrazki a 16 tabulek.
Prace se zabyva pomérné novou problematikou cytologického vysetfeni krevnich tekutin (body fluids) na
analyzatorech krevnich elementd. Moderni pfistroje umoziiuji aspiraci a vySetfeni téchto tekutin, coz predchozi
generace nedovolovaly. Hodnoceni télnich tekutin bylo moZné provadét pouze mikroskopicky ve Fuchs-
Rosenthalové komirce, coz bylo zejména u vyrazné patologickych vzorkii nepfesné, navic zatizené subjektivni
chybou. Automatizace vySetfeni by méla vést k vyraznému zpfesnéni vysledkd, ale také k urychleni celé analyzy.
Teoreticka &ast se v avodu zabyva popisem analyzatoru krevnich elementu, ktery je schopen vysetfovat téIni
tekutiny, principy méfeni a interpretaci naméfenych vysledki. V dalich kapitolach jsou velice podrobné popsany
t&Ini tekutiny (likvor, pleuralni, perikardidlni a abdominalni tekutina, peritoneélni dialyzat a synovialni tekutina),
véetné jejich tvorby, poruch cirkulace, patologického hromadéni a zplisobu odbéru pro diagnostické acely — punkce.
Experimentalni &ast si klade za cil zjistit korelaci vysledki analyzy télnich tekutin (likvor, serézni vypotky,
peritonealni dialyzaty), zjisténych automatickym analyzatorem XT — 4000i a mikroskopickou metodou vyuZivajici
Fuchs-Rosenthalovu komiirku. Porovnavé parametry WBC, RBC, MN a PMN. Dale bylo cilem sledovat stabilitu
vySetfovaného materialu a ové&Fit linearitu méfeni, spravnost a hodnoty varia¢nich koeficientli preciznosti ziskané
méfenim kontrolniho materidlu a ty pak srovnat s 0daji uvadénymi vyrobcem.

Naméiené vysledky jsou uvedeny v tabulkach. Statistické vyhodnoceni bylo provedeno metodou linearni regrese a
parovym t-testem. Kapitola je doplnéna velkym poctem korelacnich grafii, vysledky jsou nasledné okomentovany

v diskusi a podrobné shrnuty v zavéru. Z prezentace vysledki je patrné, Ze se aspirantka v dané problematice velice
dobfte orientuje.

RP je po formalni strance zpracovana velmi dobie s malym poétem preklepit a bez gramatickych chyb.

K praci mam nésledujici pfipominky a dotazy:

1.V praci neni uvedeno, jak Casto vySetfujete na analyzatoru kontrolu kvality SYSMEX e-CHECK.

2. Stabilita BF byla testovana pouze na vzorku peritonealniho dialyzatu. Pfedpokladate, Ze je stabilita ostatnich
BF obdobna? Na stabilitu materialu bude mit pravdépodobné vliv i stupeii patologie nalezu — pocty krevnich
bunék, pFitomnost bakterii, nadorovych bunék, atd. Jak si vysvétlite pomérné vyrazné kolisani hodnoty
WBC-BF béhem sledovani stability BF pii laboratorni teploté i v lednici. Pokud by se buriky rozpadaly, mély
by se hodnoty stale snizovat. Nebo se jedna o tak vyraznou nepfesnost metody?

3. Soubor pacientl pro korelaci vysledku peritonealnich dialyzatii je ptili§ maly (pouze 8 pacienti).

4. OcCekaval bych lepsi popis pouzitych statistickych metod, zejména parového t-testu (nulova hypotéza, uréeni
hodnoty t krit, stupii volnosti, interpretace vysledku, atd.).

I pfes zminéné pripominky piedloZena prace vykazuje velmi dobrou turovet, a proto ji doporucuji
k obhajobg.
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