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  Obrázek  1: Schéma přípravy vzorků pro kit SepsiTyper. 

1 ml krevní kultury 

přenést do reakční 

zkumavky 

+ 200 µl lyzačního pufru, 

protřepat 10 sekund 

Přenést 800 µl této směsi na filtr Sigma Prep 

Spin Column, odstředit 2 min. 2000 ot./min. 

Poté zlikvidovat filtr a znovu centrifugovat 2 

minuty při 13 000 ot./ min. 

Odstranit pipetou supernatant.  

Přidat 1 ml přečišťovacího pufru a 

vytvořit z pelety suspenzi.  

Odstředit 1 minutu 13 000 ot./min. 

Odstranit supernatant.  

 

+ 300 µl deionizované vody, 

promíchat 

+ 900 µl ethanolu 

Následuje extrakční protokol.  

1 µl supernatantu přenést na terčík MALDI 

destičky,  převrstvit 1 µl MALDI matrice. 

MALDI-TOF analýza. 

Získání hmotnostních spekter. 
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 Obrázek  2: Schéma přípravy vzorků zkumavek s aktivátorem srážení.                                                             

2 ml krevní kultury 

přenést do 

zkumavky s gelem 

Centrifugovat 10 min. při 

3000 ot./min. 

Poté rozsuspendovat 

sediment na gelu. 

 

Přenést 1 ml do mikrozkumavky  Eppendorf 

Centrifugovat 1 minutu 3000 ot./min. 

Přenést supernatant do nové eppendorfky. 

Cenrifugovat 2 min. 13 000 ot./min. 

Odstranit pipetou supernatant.  

 

+ 300 µl deionizované vody, 

promíchat 

+ 900 µl ethanolu 

Následuje extrakční protokol.  

1 µl supernatantu přenést na 

terčík MALDI destičky,  

Převrstvit 1 µl MALDI matrice 



  

 
 

Příloha č. 3 

Tabulka 1: Souhrnná tabulka výsledků ke zpracování. 

 

Číslo 

vzorku

Druh 

lahvičky Mikroskopie

Identifikace 

z narostlých kultur SepsiTyper kit Skóre

Zkumavky 

s aktivátorem srážení Skóre Konečný výsledek

1 FA Plus Kvasinky Staphylococcus aureus

Nespolehlivá 

identifikace 1,408

Žádné píky 

nenalezeny 0 Candida albicans

2 FA G- tyčky Klebsiella pneumoniae

Klebsiella 

pneumoniae 2,388

Klebsiella 

pneumoniae 2,347

Klebsiella 

pneumoniae

3 PF G- tyčky Escherichia coli Escherichia coli 2,401 Escherichia coli 2,306 Escherichia coli

4 FN

G+ koky v 

řetízcích Enterococcus faecium

Žádné píky 

nenalezeny 0

Žádné píky 

nenalezeny 0

Enterococcus 

faecium

5 PF G- tyčky Acinetobacter pittii

Acinetobacter 

pittii 2,266

Žádné píky 

nenalezeny 0 Acinetobacter pittii

6 FA

G+ koky v 

řetízcích

Streptococcus 

pyogenes

Streptococcus 

pyogenes 2,004

Žádné píky 

nenalezeny 0

Streptococcus 

pyogenes

7 PF

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

hominis

Staphylococcus 

hominis 1,918

Žádné píky 

nenalezeny 0

Koaguláza-

negativní 

stafylokoky

8 PF Kvasinky Candida albicans

Nespolehlivá 

identifikace 1,262

Nespolehlivá 

identifikace 1,143 Candida albicans

9 FA Plus

Nic 

nenalezeno Escherichia coli Escherichia coli 2,357 Escherichia coli 2,149 Escherichia coli

10 FA Plus

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

epidermidis

Staphylococcus 

epidermidis 1,763

Nespolehlivá 

identifikace 1,095

Staphylococcus 

epidermidis

11 FN

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

epidermidis

Stapholococcus 

hominis 2,248

Nespolehlivá 

identifikace 1,095

S.epidermidis/ S. 

hominis

12 FA Plus

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

epidermidis

Nespolehlivá 

identifikace 1,558

Nespolehlivá 

identifikace 1,084

S.epidermidis/ S. 

cohnií

13 FA G- tyčky Escherichia coli E. coli 2,348

Žádné píky 

nenalezeny 0 Escherichia coli

14 FA

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

hominis S. hominis 2,293

Nespolehlivá 

identifikace 1,093

Staphylococcus 

hominis

15 FN Kvasinky Candida parapsilosis

Nespolehlivá 

identifikace 1,273

Nespolehlivá 

identifikace 1,085

Candida 

parapsilosis

16 PF G+ tyčky

Neprováděno, 

identifikace z nátěru a 

rezistence na 

Vankomycin

Lactobacillus 

paracasei 1,842

Žádné píky 

nenalezeny 0 Lactobacillus

17 FA Kvasinky Candida dubliniensis

Žádné píky 

nenalezeny 0

Nespolehlivá 

identifikace 1,035

Candida 

dubliniensis

18 FA G- tyčky Enterobacter cloacae

Enterobacter 

cloacae 2,27

Nespolehlivá 

identifikace 1,154

Enterobacter 

cloacae

19 PF G- tyčky Escherichia coli

Žádné píky 

nenalezeny 0 Escherichia coli 2,218 Escherichia coli

20 FN

G+ koky ve 

shlucích Staphylococcus aureus

Žádné píky 

nenalezeny 0

Nespolehlivá 

identifikace 1,207

Staphylococcus 

aureus

21 SN G- tyčky Citrobacter freundii

Citrobacter 

freundii 2,264

Nespolehlivá 

identifikace 1,589

Citrobacter 

freundii

22 FA

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

haemolyticus S. haemolyticus 2,286

Nespolehlivá 

identifikace 1,087

Staphylococcus 

haemolyticus 

23 FN

Nic 

nenalezeno Nic nenalezeno

Žádné píky 

nenalezeny 0

Nespolehlivá 

identifikace 1,073

Sterilní 

hemokultura

24 FN

Nic 

nenalezeno Nic nenalezeno

Nespolehlivá 

identifikace 1,404

Nespolehlivá 

identifikace 1,173

Sterilní 

hemokultura



  

 
 

 
FA: aerobní lahvička s přídavkem uhlí; FN: anaerobní lahvička s přídavkem uhlí, PF: dětská lahvička, 

SN: standardní lahvička bez uhlí. 
 

G +: grampozitivní bakterie, G-: gramnegativní bakterie 
 

Zelená: spolehlivá identifikace na úrovni druhu; žlutá: spolehlivá identifikace na úrovni rodu, méně 

pravděpodobná druhová identifikace. 

25 FA

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

epidermidis

Nespolehlivá 

identifikace 1,399

Žádné píky 

nenalezeny 0

Staphylococcus 

epidermidis

26 FA

G+ koky ve 

dvojicích a 

řetízcích Streptococcus sp. 

Žádné píky 

nenalezeny 0 S. pneumoniae 1,872

Streptococcus  

pneumoniae

27 FA G- tyčky Klebsiella pneumoniae

Žádné píky 

nenalezeny 0

Klebsiella 

pneumoniae 2,334

Klebsiella 

pneumoniae

28 FN

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

epidermidis

Nespolehlivá 

identifikace 1,603

Žádné píky 

nenalezeny 0

Streptococcus 

epidermidis

29 FA

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

epidermidis

Nespolehlivá 

identifikace 1,439

Nespolehlivá 

identifikace 1,026

Staphylococcus 

epidermidis

30 FN G- tyčky Escherichia coli Escherichia coli 1,953

Žádné píky 

nenalezeny 0 Escherichia coli

31 FN G- tyčky Escherichia coli Escherichia coli 1,743 E.coli 2,017 Escherichia coli

32 FN

G+ koky ve 

dvojicích a 

řetízcích Enterococcus faecium

Enterococcus 

faecium 2,215

Žádné píky 

nenalezeny 0

Enterococcus 

faecium

33 FA

G+ koky ve 

dvojicích a 

řetízcích Enterococcus faecium

Enterococcus 

faecium 2,211

Nespolehlivá 

identifikace 1,165

Enterococcus 

faecium

34 FA Plus G- tyčky Klebsiella pneumoniae K. pneumoniae 2,119

Žádné píky 

nenalezeny 0

Klebsiella 

pneumoniae

35 FN G- tyčky Escherichia coli E.coli 2,485 E.coli 2,118 Escherichia coli 

36 FA G- tyčky Escherichia coli E.coli 2,367

Nespolehliví 

identifikace 1,005 Escherichia coli

37 FN G- tyčky Klebsiella pneumoniae

Žádné píky 

nenalezeny 0

Žádné píky 

nenalezeny 0

Klebsiella 

pneumoniae

38 FA G- tyčky Klebsiella pneumoniae

Žádné píky 

nenalezeny 0

Žádné píky 

nenalezeny 0

Klebsiella  

pneumoniae

39 FN G- tyčky Klebsiella pneumoniae

Klebsiella 

pneumoniae 2,249

Nespolehlivá 

identifikace 1,62

Klebsiella 

pneumoniae

40 FN G- tyčky Klebsiella pneumoniae

Klebsiella 

pneumoniae 2,43 K. pneumoniae 2,21

Klebsiella 

pneumoniae

41 FA

G+ koky ve 

shlucích

Staphylococcus 

epidermidis

Staphylococcus 

epidermidis 1,891

Nespolehlivá 

identifikace 1,023

Staphylococcus 

epidermidis

42 FA

G+ koky ve 

shlucích Staphylococcus sp.

Staphylococcus 

haemolyticus 1,997

Nespolehlivá 

identifikace 1,022

Staphylococcus 

haemolyticus

43 FA

G+ koky ve 

shlucích Staphylococcus aureus

Žádné píky 

nenalezeny 0

Nespolehlivá 

identifikace 1,322

Staphylococcus 

aureus

44 FA Plus G- tyčky Providencia stuartii

Žádné píky 

nenalezeny 0 Providencia stuartii 1,978

Providencia 

stuartii

45 FN

G+ koky ve 

shlucích Staphylococcus aureus

Staphylococcus 

aureus 2,357

Nespolehlivá 

identifikace 1,49

Staphylococcus 

aureus

46 FA Plus

G+ koky ve 

shlucích Staphylococcus aureus

Staphylococcus 

aureus 2,102

Žádné píky 

nenalezeny 0

Staphylococcus 

aureus

47 FN

G+ koky ve 

shlucích Staphylococcus aureus

Staphylococcus 

aureus 2,335

Nespolehlivá 

identifikace 1,303

Staphylococcus 

aureus

48 FA Plus

G+ koky ve 

shlucích Staphylococcus aureus

Staphylococcus 

aureus 2,14

Nespolehlivá 

identifikace 0,962

Staphylococcus 

aureus

49 FA G- tyčky Proteus mirabilis

Proteus 

mirabilis 2,416 Proteus mirabilis 2,129 Proteus mirabilis

50 FA G- tyčky Enterobacter cloacae

Enterobacter 

cloacae 2,041 Enterobacter cloacae 1,927

Enterobacter 

cloacae



  

 
 

Příloha č. 4 

Tabulka 2: Průměrné hodnoty skóre: SepsiTyper, zkumavky s gelem. 

 

Minimum 

skóre

Maximum 

skóre

Aritmetický 

průměr hodnot 

skóre

Minimum 

skóre

Maximum 

skóre

Aritmetický 

průměr 

hodnot skóre

Gramnegativní  bakterie (21)

Acinetobacter pittii  (1) / 2,266 2,266 / / /

Citrobacter freundii  (1) / 2,264 2,264 / 1,589 1,589

Enterobacter cloacae  (2) 2,041 2,270 2,156 1,154 1,927 1,541

Escherichia coli  (8) 0,000 2,485 1,957 1,005 2,306 1,477

Klebsiella pneumoniae  (7) 0,000 2,430 1,312 0,000 2,347 1,216

Proteus mirabilis  (1) / 2,416 2,416 / 2,129 2,129
Providencia stuartii  (1) 0,000 / 0,000 / 1,978 1,978

Průměrné hodnoty 1,767 1,655

Grampozitivní bakterie (23)

Enterococcus faecium  (3) 0,000 2,215 1,475 0,000 1,165 0,388

Lactobacillus sp. (1) / 1,842 1,842 0,000 / 0,000
Koaguláza negativní stafylokoky 

(1)
/ 1,918 1,918 0,000 / 0,000

Staphylococcus aureus  (6) 0,000 2,357 1,489 0,000 1,303 1,047

Staphylococcus epidermidis  (5) 1,399 1,891 1,619 0,000 1,095 0,629

Staphylococcus hominis  (1) / 2,293 2,293 / 1,093 1,093

Staphylococcus haemolyticus (2) 1,997 2,286 2,142 1,022 1,087 1,055

S. epidermidis/S. cohnií (1) / 1,558 1,558 / 1,084 1,084

S. epidermidis/S. hominis  (1) / 2,248 2,248 / 1,095 1,095

Streptococcus pneumoniae (1) 0,000 / 0,000 / 1,872 1,872
Streptococcus pyogenes  (1) / 2,004 2,004 0,000 / 0,000

Průměrné hodnoty 1,690 0,751

Kvasinky (4)

Candida albicans (2) 1,262 1,408 1,335 0,000 1,143 0,572

Candida dubliniensis (1) 0,000 / 0,000 / 1,035 1,035
Candida parapsilosis  (1) / 1,273 1,273 / 1,085 1,085

Průměrné hodnoty 0,869 0,897

Mikroorganismus

SepsiTyper Zkumavky s aktivátorem srážení



 

 

Příloha č. 5 

Tabulka 3: Studie hodnotící rychlou identifikaci přímo z pozitivních hemokultur. 

 

Autor Časopis Rok 

publikace

Hemokultivační systém, 

typ lahvičky

Příprava vzorků

Počet 

testovaných 

hemokultur (n)

Procento správné 

identifikace
Poznámky

 Loonen et al. Eur J Clin Microbiol 

Infect Dis

2011 BacT/ALERT; lahvičky 

typu SA, SN 

SepsiTyper kit (S), 

Molzym´sMolYsis Basic 5 kit 

(M), centrifugační/promyvací 

metoda C

101 S: 78%                            

M: 50,5 %                                

C:  65 %

Meex et al. J Med Microbiol 2012 BacT/ALERT;  lahvičky 

typu SN, FA

SepsiTyper kit (S), saponin 

extračkní metoda (SA)

113 S: 67 %                         

SA: 66 %

U FA lahviček problém 

aktivní uhl í - špatně 

reprodukovatelné výs ledky 

Wüppenhorst et al. Eur J Clin Microbiol 

Infect Dis

2012 BacT/ALERT; lahvičky 

typu FA, FN

Saponin extrakční metoda 167 74,30% Snížené kri téria  hodnocení, 

správná identi fikace ≥ 

1,400

Lagacé-Wiens et al. 22. kongres klinické 

mikrobiologie a 

infekčních 

onemocnění 

2012 BacT/ALERT; lahvičky 

typu SA, SN

SepsiTyper (S), konvenční 

biochemické metody (KBM)

63 S: 85,2 %                       

KBM: 100 %

Juiz et al. Eur J Clin Microbiol 

Infect Dis

2011 BACTEC SepsiTyper (S), in-house 

metoda (In)

85 S, GP: 81,72 %,               

GN: 97,31 %;                       

In, GN:92 %, 

GP:34,64 %                            

Martiny et al. Eur J Clin Microbiol 

Infect Dis

2012 BACTEC SepsiTyper (S), in-house 

metoda (In)

63 S: 68,4 %,                 

In: 73,7 %

Buchan et al. J Clin Microbiol 2012 BACTEC SepsiTyper (S), MALDI krevní 

agar (KA) 

164 S: 85,5 %


