
ABSTRAKT 

Verapamil byl stanovován metodou sekvenční injekční analýzy (SIA) 

s chemiluminiscenční detekcí (CL). Chemiluminiscence byla emitována během oxidace 

vzorku manganistanem draselným v roztoku kyseliny sírové za přítomnosti zesilovače CL 

polyfosfátu sodného (PFS). Optimalizovány byly koncentrace, pořadí, objem činidel a 

průtoková rychlost. Rovněž byl vyzkoušen vliv rozpouštědel 60% methanolu a 60% ethanolu. 

Optimální pořadí, objemy a koncentrace činidel pro vodný roztok verapamilu byly: 30 μl 10 

mM KMnO4, 50 μl 2% PFS, 50 μl 1 mM verapamilu, 30 μl 1 M H2SO4 a pro 60% ethanolický 

roztok: 20 μl 10 mM KMnO4, 30 μl 2% PFS, 50 μl 1 mM verapamilu, 30 μl 2 M H2SO4, 30 μl 

2% PFS a průtoková rychlost 30 μl/s. Přechodný CL signál byl zaznamenáván při vlnové 

délce  390 nm. Kalibrační křivky závislosti intenzity CL (výška píku) na koncentraci vzorku 

byly nelineární, lineární části se pohybovaly v rozmezí 510
-5

 - 510
-3

 M pro vodný roztok 

verapamilu a 110
-5

 - 110
-3

 M pro 60% ethanolický roztok. Detekční limity byly 210
-5

 M pro 

vodný roztok a 110
-5

 M pro 60% ethanolický roztok verapamilu. Opakovatelnost (RSD, n = 

10) se pohybovala mezi 4,43 % (110
-4

 M) a 1,83 % (110
-3

 M) pro vodný roztok a 2,11 % 

(110
-4

 M) a 4,90 % (110
-3

 M) pro 60% ethanolický roztok. Verapamil byl stanovován 

v HVLP (tablety s obsahem verapamilu 40, 80 a 120 mg) navrženou metodou, výsledky 

získané metodou SIA nevykázaly žádný statisticky významný rozdíl od výsledků získaných 

metodou HPLC, s vyjímkou přípravku s obsahem 120 mg verapamilu, kde docházelo u 

metody SIA k interferenci pomocných látek.  

 


