
SOUHRN  
 

Hodnocení biologicky aktivních látek vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií II. 

(Validace stanovení metformin-hydrochloridu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií) 
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Byla optimalizována metoda stanovení metformin-hydrochloridu vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografií v přípravcích Diaphage 500 a Diaphage 850. Při práci bylo využito principu 

iontově výměnné chromatografie na koloně μBondapack C18 (10μm). Jako mobilní fáze byl 

použit roztok pentansulfonanu sodného a chloridu sodného. pH bylo nastaveno na 3,5 pomocí 

kyseliny fosforečné. Průtok mobilní fáze byl 1,5 ml/min, teplota na koloně 25,0 °C. Vlnová 

délka UV detektoru byla nastavena na 218 nm.  

Za těchto podmínek byla metoda validována, dále byla ověřena přesnost stanovení, správnost 

stanovení, linearita metody a selektivita. Všechny testované parametry splnily předepsaná 

kritéria.  
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