
Cílem této bakalářské práce bylo provést validaci metody na stanovení
adrenalinu a noradrenalinu v plazmě pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
s elektrochemickou (coulometrickou) detekcí. Metodu bylo potřeba nejprve
optimalizovat pro coulometrickou detekci, neboť byl používán kit firmy Bio-Rad, který
byl určen pro stanovení s amperometrickou detekcí. Principem této metody je
chromatografická separace látek s následnou oxidací stanovovaných analytů při
průchodu analytickou celou s coulometrickou detekcí. Součástí analytického postupu je
extrakce adrenalinu a noradrenalinu na pevné fázi.
V rámci této práce byla provedena optimalizace metody pro stanovení
adrenalinu a noradrenalinu s coulometrickou detekcí. Na jednotlivých analytických
celách bylo zvoleno následující nastavení potenciálů: na cele 1 byl nastaven potenciál
350 mV s rozsahem 100 nA, na cele 2 byl nastaven potenciál 0 mV s rozsahem 50 nA
na a na guard cele 0 mV s rozsahem 50 nA. Dále byla chromatografická metoda plně
validována (přesnost, správnost, mez detekce, robustnost). Na závěr bylo provedeno
mezilaboratorní porovnání výsledků 42 pacientských vzorků s výsledky naměřenými
v nemocnici Šternberk.


