
Abstrakt 

Kapilární zónová elektroforéza je jednoduchá a automatizovaná metoda, která 

umožňuje stanovit aciditní disociační konstanty a limitní iontové mobility analytů ze 

stejné série experimentů za malé spotřeby vzorku. Závislost efektivních mobilit 7 

vybraných amfolytů na pH pufru byla experimentálně zjištěna v rozsahu pH 1,6 až 

6,8. Sada jednoduchých pufrů s konstantní iontovou silou byla navržena pomocí 

programu PeakMaster. Analyzované amfolyty byly detekovány bezkontaktním 

vodivostním detektorem. Použitím dynamického potahování kapiláry se 

minimalizovala interakce analytů se silanolovými skupinami na vnitřní stěně 

kapiláry. Experimentálně zjištěné hodnoty efektivních mobilit byly proloženy 

(fitovány) vhodnou funkcí. Získanými parametry byly aktuální mobility a smíšené 

disociační konstanty odpovídající příslušné iontové síle. Pomocí rozšířeného Debye-

Hückelova zákona s lineárním členem a Onsagerova zákona byly tyto hodnoty 

přepočítány na termodynamické disociační konstanty a limitní iontové mobility 

amfolytů.
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