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Následující diplomová práce porovnává přesnost a účinnost sekvenční injekční 

chromatografie a ultraúčinné kapalinové chromatografie. Pro tento experiment byl 

použit standardní roztok fenolických kyselin o různých koncentracích. Oba 

chromatografické systémy (sekvenční injekční chromatografie a ultraúčinná kapalinová 

chromatografie) byly nastaveny na stejné podmínky měření. Pro separaci byla použita 

stejná core-shell kolona (Ascentis® Express C18).   

Pro detekci byl použit stejný chromatografický detektor. Separace všech složek 

byla uskutečněna gradientovou elucí užívající binární mobilní fázi složenou z 

acetonitrilu a kyseliny octové (při pH 2,7). Hodnoty kalibrací a opakovatelností ukazují, 

že sekvenční injekční chromatografie poskytuje téměř stejnou preciznost a účinnost jako 

ultraúčinná kapalinová chromatografie. 


